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R E S U M O 
Foi projetado, construido e testado um equipamento para medir 
o segundo coeficiente virial de gases. O método experimental 
utilizado é o método relativo da variação de temperatura a volume 
constante. 
Como gás de referência nos experimentos realizados foi usado 
nitrogênio e como gás em estudo, o metano. 
Os dados do segundo coeficiente viria! do metano foram obtidos 
a 303,15 K e 323,15 K, a pressões próximas da atmosférica. Os 
resultados para as temperaturas citadas foram - 33,9 ± 1,5 3 em /moi 
3 
e - 32,3 ± 1,5 em /moi, respectivamente. 
Os resultados a 303,15 K apresentaram desvios da ordem de 17 a 
26/. em relação aos dados da literatura. Esses valores se devem a 
vazamentos constatados na aparelhagem. Sanados estes vazamentos, os 
resultados do segundo coeficiente virial a 323,15 K apresentaram 
desvios na faixa de 1 a 10%. Esta faixa representa desvios 
absolutos entre 0,3 e 3,0 sobre o valor medido. Estes 
valores estão dentro da faixa de erro tolerável para o método 
experimental aplicado. 
Os resultados alcançados permitem concluir que o equipamento 
desenvolvido e o método utilizado possibilitam a determinação do 
segundo coeficiente virial de gases. O equipamento pode também ser 
aplicado em medidas do coeficiente virial de soluções gasosas. 
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N O M E N C L A T U R A 
A= energia livre de Helmholtz 
A = prime1ro coeficiente virial (= RT) 
a = constante da equação de van der Waals 
8 = segundo coeficiente viria! 
BCTi = segundo coef. viria! do gás no lado constante 
BVTi = segundo coef. viria! do gás no lado variável 
BRTi = segundo coef. viria! do gás de referência 
BETi = segundo coef. viria! do gás em estudo 
b = constante da equação de van der Waals 
C = terceiro coeficiente viria! 
CM = condensador de membrana 
D = quarto coeficiente viria] 












área da seção transversal do pistão do parafuso micrométrico 
posição inicial do pistão do parafuso micrométrico 
h2 = posição final do pistão do parafuso mícrométrico 
K. = nível de energia cinética ~ do sistema 1 
NA = número de Avogadro 
n = número de moles •• 
p = pressão 
Po = pressão inicial do sistema, dada pelo manômetro 
PC = pressão corr1gida do sistema 
p = pressão final do sistema 
P~at= pressão de saturação do componente ~ do sistema 
1 
PM = parafuso micrométrico 
PZ = ponto zero do milívoltímetro 
Q = função de partição 
R = constante universal dos gases ideais 
r = distância entre centros moleculares 
T = temperatura absoluta 
Ti = temperatura inicial (i = 1) ou final (i = 2) do sistema 
A1 = diferença entre a temperatura final e a inicial 
t = temperatura 
U. =nível de energ1a potencial ~do sistema 
1 
V = volume 
v = soma dos volumes das células do lado constante 
v* = volume determinado no processo de calibração 
V. = volume da célula i_ do sistema 
1 
v· = soma do volume das células do lado variável 
V' = volume correspondente a v· 
a.nügo 
v· = novo volume V' obtido pelo processo de calibração 
novo 
v = volume molar (= V/n) 
vid= volume molar do gás ideal 
.Ó.V = volume acrescido ou retirado do sistema pelo PM 
X. = fração molar do componente i_ do sistema na fase líquida 
1 
yi = fração molar do componente !. do 
z = fator de compressibilidade 
GREGAS: 
" 
a = coeficiente de expansão térmica 
o 
sistema na fase vapor 
ri = coeficiente de atividade do componente i_ na solução líquida 
r = energia potencial de interação entre duas moléculas 
6 = variável para cálculo de ~· 
1 
~ = diâmetro 
~· = coeficiente de fugacidade do .~1 
~i = coeficiente de fugacidade do 
~sal= coeficiente de fugacidade do 
1 
de saturação 
k = constante de Boltzmann 
p = densidade 
n = número matemático 
ÍNDICE INFERIOR: 
i,j = componentes do sistema 
c = lado constante 
v = lado variável 
o = valor inicial da variável 
componente !. puro 
componente !. na solução gasosa 
componente !. puro na sua pressão 
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CAPlfULO I I NTRODUÇJíO: 
Processos de separação, como por exemplo, destilação e 
absorção são de grande importância dentro da engenharia 
química. Os cálculos necessários para desenvolvê-los e dimensionar 
os equipamentos a serem utilizados requerem o conhecimento de um 
grande número de dados sobre grandezas físicas e químicas. Esses 
dados podem ser estimados ou então obtidos experimentalmente. De 
uma maneira geral, pode-se afirmar que, além das informações 
referentes à cinética das reações químicas envolvidas, são 
necessários também dados relativos a: 
- grandezas termodinâmicas, tais como: energia interna, entalpia, 
entropia, etc; além de grandezas P-V-T (pressão-volume-temperatura) 
~ 
e aquelas relativas ao equilíbrio de fases; 
grandezas associadas aos fenômenos de transporte. 
Os itens relacionados acimp referem-se a grandezas 
macroscópicas da matéria. Muitas vezes elas podem ser estimadas 
baseadas no comportamento microscópico das moléculas (ou das 
partículas) constituintes da matéria onde as torças de interação 
existentes têm fundamental importância. Assim, uma grandeza capaz 
de representar as interações entre as moléculas, poderá ser 
utilizada no cálculo das grandezas macroscópicas. 
Os coeficientes viriais representam desvios dos gases reais em 
relação ao comportamento ideal, devido às interações que ocorrem 
entre duas moléculas ( _,o ~. coe f i ciente), três moléculas (3:' 
coeficiente) e assim por diante. 
O 2? coeficiente da equação de estado virial, ou simplesmente 
B~ espec1ficamente por estar relacionado com interações menos 
Co.püulo I Introdução 
complexas e por isso mesmo ter sido amplamente estudado, é um 
parâmetro muito utilizado para obter os dados relativos aos itens 
citados anteriormente. 
Na predição de grandezas termodinâmicas, a aplicação 'do 
coeficiente virial é direta. Os desvios das grandezas 
termodinâmicas em relação aos valores ideais podem ser escritos em 
termos da equação de estado ou dos coeficientes viriais. 
Utilizando-se a equação virial truncada após o ter-mo, 
Hirschfelder, Curtisse Bird [1) apresentam expressões que permitem 
calcular as seguintes grandezas molares: energia inter-na, 
entalpia, entropia, capacidade calorífica (à pressão e volume 
constantes) e coeficiente Joule-Thomson. 
Também na obtenção de dados sobre as grandezas P-V-T dos 
gases, a aplicação do 2~ coeficiente virial é feita diretamente, 
utilizando-se para isso a equação de estado virial (vide Capitulo 
I I ) . 
A utilização coeficiente virial para cálculos 
envolvendo equilíbrio de fases pode ser entendida através da 
equação 1.1, que representa o equilíbrio entre as fases líquida e 
vapor de um sistema multicomponente, com massa constante 







.p, sal = 
l. 
= X, l. 
</>,sal 
l. 
fração molar do componente ~ na fase vapor 
fração molar do componente ~ na fase líquida 
pressão de saturação do componente ~ 
coeficiente de fugacidade do componente ~ puro 





= coeficiente de fugacidade do componente ~ na solução 
gasosa 
= coeficiente de atividade do componente ~na fase líquida 
Essa equação é obtida a partir do critério de equilíbrio que 
envolve a igualdade do potencial químico de cada componente em cada 
fase, aplicando o conceito de fugacidade para o caso específico do 
sistema de duas fases (líquida e vapor). 
P.sat é uma função apenas da temperatura e pode ser 
~ 
calculada 
a partir de uma equação para cálculo da pressão de vapor, como por 
exemplo a de Antoine ou a de Clapeyron. Para estimar ~i e 
sal ~- ,faz-se necessário o uso de uma equação de estado. Para o caso 
~ 
de sistemas a pressões baixas ou moderadas, a equação virial 
truncada após o segundo termo pode ser usada sem prejuízo dos 
resultados obtidos. Embora a equação virial tenha aplicação somente 
em sistemas gasosos, ~isru (que se ref~re à fase líquida) pode ser 
estimado porque é o coeficiente de fugacidade do ~ puro na sua 
pressão de vapor e essa pressão é a mesma para o vapor saturado e 
para o líquido saturado. As expressões obtidas após o 
desenvolvimento das equações são [3]: 
A p { 1 EE [ ] } ~i = exp B .. + ~ yj yk ( 26 .. - 6jk) R T ~~ j k J' ( 1. 2) 
B.- p_ s<:<t 
~i so.t ~~ ~ = exp 
R T 
( 1. 3) 
onde: ó.- = ó .. = 28-- B.- B .. ~J J~ J~ JJ ~~ 
ó .. = 6 .. = 6 kk = o ~1 JJ 
Capí.twto I Introdução 4 
i,j,k = indices dos componentes 
O coeficiente de atividade de um componente ~ da solução 
liquida pode ser estimado indiretamente pelo 2~ coeficiente virial, 
isolando-o na equação 1.1. Uma vez que se conhecem todas as outras 
so.t 
variáveis e sendo ~i e ~i calculados pelas equações 1.2 e 1.3, 
tem-se o valor de ri. 
No caso das aplicações em grandezas associadas aos fenômenos 
de transporte, é necessário primeiro obter o valor do potencial 
intermolecular da espécie química em questão. A expressão que 
relaciona o 2~ coeficiente virial com o potencial intermolecular é 








= número de Avogadro (vid.e apêndice A) 
r< r) = energia potencial de interação entre 2 moléculas 
r = distância entre os centros moleculares 
k = constante de Boltzmann (vide apêndice A) 
Através do potencial intermolecular, r(r), pode-se calcular os 
coeficientes relacionados com os fenômenos de transferência de 
quantidade de movimento (coeficiente de viscosidade), de energia 
(coeficiente de condutividade térmica) e de massa (coeficiente de 
difusão). Hirschfelder, Curtiss e Bird [1] apresentam um estudo 
detalhado da teoria cinética dos gases e sua relação com os 
coeficientes de transporte, através do conhecimento das interações 
moleculares. 
Capitulo I Introduçao 5 
O 2? coeficiente virial assim como permite calcular todas as 
grandezas mencionadas anteriormente, também pode ser estimado 
através delas. Outras maneiras de calculá-lo são os métodos 
experimentais (vide Capítulo III) ou as correlações generalizadds, 
como por exemplo as de Pitzer-Curl [5] e Tsonopoulos [6]. 
As diversas aplicações do 2~ coeficiente virial nos cálculos 
de dados necessários ao desenvolvimento de 
demonstram a sua grande importância. 
processos químicos, 
O objetivo desse trabalho é projetar, construir e testar um 
equipamento para medir o 2~ coeficiente virial de gases e/ou 
soluções gasosas. 
O método experimental a ser utilizado será o método relativo 
da variação de temperatura a volume constante. Os testes serão 
realizados a pressões próximas da atmosférica e temperaturas na 
faixa de 298 a 323 K. Os resultados obtidos serão comparados com os 
dados da literatura a fim de avaliar.sua precisão e 
modo a verificar o bom funcionamento do equipamento. 
Uma vez testado o equipamento, dominada a 
experimental e assegurada a confiabilidade dos 





temperatura, envolvendo também diferentes substâncias e solUções 
gasosas, para as quais ainda não existam dados experimentais 
disponíveis sobre o 2~ coeficiente virial. 
capüulo II A Equo:ç·ao de Estado Vi.ria.l. 6 
CAP!TULO II A EQUAÇÃO DE ESTADO VIRIAL: 
O estado gasoso, dentre os estados de agregação da matéria, é 
o que permite, comparativamente, uma 
simples. A relação entre massa, pressão, 
descrição 
volume e 
oferece condições suficientes para que se defina uma 
sistema gasoso. A equação de estado de um gás 
matemática dessas quatro grandezas. 
quantitativa 
temperatura, 
fase ou um 
é a relação 
Existem muitas equações de estado atualmente e cada vez mais 
novas equações são propostas. A grande maioria das equações 
existentes são empíricas e por isso mesmo muitas vezes se limitam 
às substâncias e/ou à faixa de temperatura para as quais foram 
testadas utilizando-se dados experimentais. 
A equação virial surgiu a partir de uma base teórica, a 
Mecânica Estatistica, e é nesse ponto que reside sua maior 
importância, embora a sua utilização 
limitações. 
esteja sujeita a algumas 
Dentro de um contexto histórico, torna-Se importante uma 
revisão de duas equações de estado, para melhor compreender a 
importância da base teórica da equação virial. São elas, a equação 
dos gases ideais e a de van der Waals. 
2.1 - A Equação dos Gases Ideais: 
Robert Boyle iniciou em 1662 os primeiros estudos do 
comportamento pressão-volume dos gases [7]. Suas medidas 
que o volume é inversamente proporcional à pressão: 
indicavam 
Capit•Jto II A Equo.ção dç, E.stodo Vir i..:ü 7 
c 
v = p 
onde C é uma constante. 
Essa relação é definida como a Lei de Boyle e descrita por: 
p v • c (2.1.1) 
A representação gráfica dos resultados de Boyle, mantendo-se a 
massa fixa e temperatura constante é dada pela figura II.l: 




o 1 2 3 4 p,otm 
Flg. ll.l - Representsçllo gráDcs dos resultados de Boyle 
( T = 298,15 K ) [7). 
Experiências posteriores demonstraram que a constante C é uma 
função da temperatura. Essa conclusão é conhecida como a Lei de 
Charles, onde: 
C= p v = f (T) (2.1.2) 
Gay-Lussac realizou medidas de volume, mantendo a pressão 
constante e a massa de gás fixa. Suas descobertas indicaram que o 
volume variava linearmente com a temperatura. A expressão gráfica 
de seus resultados está representada na figura II.2. 
Capítulo Il: A Equação de Estodo Vino.t 8 
V, lttros/mol 
lO 
-20 o 20 40 60 80 100 
Ffg. ll.2- Representação gráfica dos resultados de Gay-wssac (p=l atm) [7]. 
Seus resultados são expressos matematicamente por: 
V = a + b.t (2.1.3) 
onde: V = volume 
t = temperatura 
a,b = constantes 
O coeficiente linear da equação 2.1.3, ~ , é dado por V , que 
o 
é o volume do gás a temperatura de 0°C e o coeficiente angular, ~ , 




o + ( iJ v iJ t ) t p 
(2.1.4) 
As experiências de Charles mostraram que para uma massa fixa 
de gás sob pressão constante, o aumento relativo do volume por grau 
de aumento de temperatura era o mesmo para todos os gases nos quais 
ele fez medidas. A esse aumento relativo de volume por grau, 






( iJ v iJ t 
dá-se 
(2.1.5) 
Capítulo II A Equaçõ.o da Estado Viriat 
a = coeficiente de expansão térmica a 0°C. 
o 
O conceito de coeficiente de expansão térmica, 




temperatura absoluta leva através de um desenvolvimento matemático 
(7], onde a restrição de massa fixa é removida, à equação dos gases 
ideais. Essa equação, conhecida como Lei do Gás Ideal é 
representada por: 
p v = n R T ou P v = R T (2.1.6) 
onde: 
v = V/n = volume molar do gás p = pressão 
T temperatura absoluta o de moles do gás = n = n. 
R = constante universal dos gases v = volume 
A lei dos gases ideais é gera 1, não contém nenhuma 
caracteristica de um gás em particular, aplicando-se a todos sem 
exceção. As is6baras e isócoras (figuras 11.3-a e 11.3-b) obtidas 
em gráficos, através da equação dos gases ideais, tendo como 
abscissa comum a temperatura absoluta e como ordenadas o volume 
molar e a pressão, respectivamente; levam a conclusões um tanto 
absurdas em relação ao comportamento observado nos gases reais. 
Através desses gráficos, conclui-se que o volume de um gás 
ideal mantido sob pressão constante é zero a O K e para um gás à 
temperatura constante, à medida que a pressão se torna 
infinitamente grande, o volume se aproxima de zero. 
Na realidade, sabe-se que os gases reais resfriados sob 
pressão constante ou comprimidos isotermicamente, se liquefazem e 
Capítulo J:J: A Equaç-ão de Esto.do Virlal 
v, l!troslmol 
30 1 2'tm 
2 atm 
3 iltm 










100 200 300 400 500 
T, Kelvin 
(B) 
Figura lL3 - Isóbaras (A) e isócoras (B) obtidas pela Lei dos Gases Ideais [7]. 
10 
que após sua liquefação não se observa grande diminuição de volume 
para nova redução da temperatura ou aumento de pressão. 
A equação do gás ideal falha na previsão de grandezas dos 
gases reais a baixas temperaturas e altas pressões, Ela é tanto 
mais precisa quanto maior for a temperatura em relação à 
temperatura crítica e quanto mais baixa for a pressão em relação à 
pressão crítica da substância. O gráfico a seguir (figura II.4) 
mostra as isotermas de um diagrama P-V para um gás real, onde se 
pode verificar a dificuldade de se obter uma única equação que 
possa descrever as isotermas, dado o fato das curvas apresentarem 
comportamentos singulares, em diferentes faixas de temperatura e 
pressão. 




Fig. ll.4- lsotennas de um gás real [7]. 
2.2 A Equação de van der Waals: 
A equação de van der Waals, datada de 1873 [8], foi uma das 
primeiras tentativas de se modificar a equação do gás ideal, a fim 
de melhor representar os dados experimentais obtidos para um gás 
real ou liquido. 
O ponto de partida no seu desenvolvimento foi corrigir, na 
equação do gás ideal, a falha óbvia de que sob pressão finita o 
volume de um gás é zero no zero absoluto de temperatura. A nova 
equação que prevê um volume positivo para o gás a O K foi obtida 
adicionando-se uma constante positiva, ~ , ao volume ideal. Assim: 
v = b + R T (2.2.1) p 
A constante ~ é comparável ao volume molar do liquido ou 
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sólido a O K. Ela procura levar em conta o fato de que as moléculas 
têm volume ou então, que há fortes forças repulsivas de curto 
alcance entre elas. Um aumento de ~ causa um aumento na pressão, 
mantendo-se constantes a temperatura e o volume molar. A equação 
2.2.1 também prevê que à medida que P torna-se infinita, o volume 
molar aproxima-se do valor limite Q. 
Definindo-se Z como fator de compressibilidade, dado pela 
razão do volume molar observado (v) e o volume molar ideal 
tem-se: 
= 
p v (2.2.2) z = v R T 
Para o gás ideal, Z = 1. Aplicando-se a equação 2.2.2 
2.2.1, obtém-se: 
z = 1 + b p (2.2.3) R T 
As curvas experimentais de Z para alguns gases, expresso como 
uma função da pressão, são apresentadas na figura II.5. 
A equação 2.2.3 requer que o coeficiente angular, b seja R T 
positivo (pois no modelo proposto por van der Waals b é maior do 
que zero), o que não explica o comportamento de gases como o CH e 
4 
CO por exemplo; mas representa adequadamente o H , 
2 2 
principalmente 
nas regiões de baixas pressões. 
A hipótese de que as moléculas de um gás têm tamanho finito é 
suficiente para explicar os valores de Z maiores que a unidade. A 
constante Q que leva em conta as dimensões finitas das moléculas, 
torna o volume maior que o de um gás ideal. 





1,10 Nz Hz 
I / /~ N2 
1,05 1,0 
CH 4 
1 0,5 \ Gás ideal \~-----C02 
0,9(; 
o 100 200 300 p,atm o 100 200 300 p,atm 
Fig. ll.5 - Gráficos de Z em f1mção de P para diversos gases, a 273,15 K [7]. 
O fator idealizado por van der Waals para justificar os 
valores de Z menores que 1 foi a existência de forças de atração 
entre as moléculas do gás. Essas forças tornam a pressão mais baixa 
que a exercida por um gás ideal. Os estudos de van der Waals 
levaram à conclusão de que essa redução da pressão seria 
proporcional ao inverso do quadrado do volume molar do gás. 
Portanto, rearranjando a equação 2.2.1, tem-se: 
p = R T (2.2.4) 
v - b ) 
da qual deve-se subtrair um termo que represente a redução da 
pressão devido às forças de atração das moléculas, proporcional a 
1/v2 • Então: 
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(2./ )) = R T 
v - b 
onde ~é uma constante positiva. A equação 2.2.5 é conhecida como a 
equação de van der Waals e as constantes ~ e ~ são características 
de cada substância em particular, sendo válida não s6 para gases, 
mas também para líquidos. 
os dados P-V-T de muitas 
temperatura. 
Esta equação pode ser usada para ajustar 
substâncias sobre pequenas faixas de 
Após a equação de van der Waals, surgi~am muitas equações 
empí~icas, com grau de complexidade variável, que procuravam 
ajustar os dados sobre faixas mais amplas de pressão e temperatura. 
Essas equações possuem dois ou mais parâmetros e são muito úteis 
para ajustar curvas e interpolar dados; porém são válidas apenas 
para as faixas das variáveis e substâncias para as quais foram 
testadas. 
J. J. Martin [9] apresenta um grande número de referências 
sobre os Piversos trabalhos realizados no desenvolvimento das 
muitas equações de estado existentes, tanto empíricas como 
teóricas, sendo essas últimas baseadas na teoria cinética ou na 
mecânica estatística, envolvendo forças intermoleculares. Palmer 
[10 ] e Balzhiser, Samuels e Eliassen [ 11] também apresentam 
resumos de diversas equações de estado empíricas. 
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2.3 A Equação de Estado Viria!: 
Antes mesmo do surgimento da Mecânica Estatística, ciência que 
forneceu as bases teóricas para o desenvolvimento da equação 
virial, foram sugeridas equações de estado empíricas sob a forma de 
série de potências. A representação de uma função através de uma 
série de potências é um recurso mu·ito utilizado na matemática e na 
física [12]. 
Thiesen [13] em 1885 foi quem primeiro sugeriu a expansão em 




p = densidade = 1/v 
= 1 + Bp + 2 Cp + 9 Dp + (2.3.1) 
o o o B,C,D, ..• = 2., 3., 4., coeficientes viriais ~espectivamente~ 
Em 1901, Kammerlingh-Onnes [14] escreveu a equação na forma 
polinomial e sugeriu o nome ''coeficientes viriais'' (do grego vis, 
que significa força): 


















Kammerlingh-Onne s afirmou que os coeficientes determinados ao 
se ajustar um polinômio como o de 2.3.2 aos resultados 
experimentais, não seriam os mesmos coeficientes da série infinita. 
Para realçar esse ponto, ele escreveu: 
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f - · t · · · pa~a 8 00, C00 , etc. Os valo~es e reservou o nome coe 1c1en es v1r1a1s , . 
de 8" e cu se aproximam de e mas ou, E" e F" são 
completamente diferentes dos coeficientes correspondentes em 2.3.3. 
A quantidade A é a mesma em 2.3.2 e 2.3.3 e obviamente é igual a RT 
quando v é expresso em unidades de volume por mal. 
2.3.3 for escrita como: 






+ • • • ) 
Se a equação 
(2.3.4) 
o resultado é o mesmo da equação 2.3.1. O fator A é chamado às 
vezes de primeiro coeficiente virial. 
A Mecânica Estatística foi a ciência que permitiu desenvolver 
a equação virial teoricamente, relacionando os coeficientes viriais 
com as forças intermoleculares. Pretende-se aqui apenas indicar os 
passos que levaram à dedução da equação virial a partir dos 
conceitos básicos da Mecânica Estatística. Maiores informações 
sobre as teorias e o desenvolvimento matemático que levaram à 
forma final dessa equação podem ser obtidos nas referências [1, 4 e 
12] que tratam do assunto em questão de modo detalhado. 
Um dos mais importantes conceitos da Termodinâmica Estatística 
é o da ~unção partição. Ela está relacionada com a soma de todos 
os estados que um sistema pode assumir em relação aos níveis de 
energia que suas partículas possuem. A equação 2.3.5 liga as 
grandezas mecânicas da partícula (velocidade, energia cinética, 
energia potencial, ••• ) às grandezas termodinâmicas do sistema 
Capítulo IX A Equação de Estado Vi..na.t 17 
(temperatura, pressão, entropia, .•• ), através da relação entre a 
função partição Q e a energia livre de Helmholtz, A [1): 
A = - k T lnQ 
sendo: k = constante de Boltzmann 
T = temperatura absoluta. 
Do formalismo da Termodinâmica tem-se que: 
p = 
- [ ô A ô v 
então: 
P = kT [ ô ln Q ô v 
A função partição é dada por: 
onde: 
n 











n = número de diferentes níveis de energia do sistema 
Para se determinar a função partição, precisa-se conhecer os 
níveis de energia do sistema. Para os gases ideais pode-se utilizar 
níveis de energia dos constituintes individuais do sistema, 
ignorando a interação entre os mesmos. 
Para os gases reais isso não é possível, porque são justamente 
essas interações entre as moléculas, as responsáveis pelos desvios 
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da idealidade. Supondo-se que a energia total de um gás possa ser 
escrita como a soma de duas parcelas; a energia cinética, K e 






A energia cinética é obtida pela soma de todas as energias 
cinéticas independentes. A energia potencial, no entanto, é uma 
função de todas as coordenadas, envolvendo a distância entre as 
moléculas e a força de interação entre elas. 
A abordagem mais simples para desenvolver a equação que 
determina a função partição é considerar apenas as interações entre 








U .. (r .. (2.3.10) 
l.J l.J 
U .. = energia potencial de interação entre as parti cu las !. e j_ 
CJ 
r .. = distância entre as partículas!. e j_. 
CJ 
Através do conhecimento da energia interna total do sistema, 
dada pela somatória das energias de interação entre os pares de 
moléculas distantes entre si de ~ e sabendo-se a energia cinética 
de cada partícula, pode-se calcular a função partição e, a partir 
dela, obter-se a expressão para a energia livre de Helmholtz em 
termos das energias de cada partícula, nos diversos níveis. A 
equação que fornece a pressão é obtida através de um 
desenvolvimento matemático complexo, a partir da equação 2.3.6 ou 
da 2.3.7. A expressão final da equação da pressão, onde foram 
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levados em conta as interaç6es entre pares de mol4culas 4: 
p = R T + B J (2.3.11) v v 
onde B é o 2~ coeficiente virial e a fórm u la da Termodinâmica 




2 n NA I [ 1 - exp(- r (r)/ kT) ].r2dr 
o 
N = número de Avogadro (vide apêndice A) 
A 
r(r) = energia potencial de interação entre 2 moléculas 
r = distância entre os centros moleculares 
(2.3.12) 
A equação 2.3.12 é utilizada para um gás composto de moléculas 
simples, esfericamente simétricas (por exemplo: argônio). 
No caso de soluções gasosas, o coeficiente virial que 
representa o desvio da idealidade devido à interação entre um par 
de moléculas quaisquer, será: 
8 
< J 
= 2 n N 
A 
00 
I [ 1 - exp(- r .(r)/ <J 
o 
kT) ] (2.3.13) 
onde ~e i são espécies presentes na solução (podendo ser iguais ou 
não). A função energia potencial r pode ser 
iJ 
obtida de 
modelos moleculares, que procuram representar r .. como uma 
'J 




Esfera Rigida, Sutherland, Lennard-Jones, Stockmayer, Poço 
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Retangular, Exp-6 e Kihara (2]. 
A expressão 2.3.11 para a pressão vale apenas para gases que 
apresentam pequenos desvios da idealidade, pois só considera as 
interações entre os pares de moléculas. Para gases de maior 
densidade é preciso inserir termos que representem as interações 
entre conjuntos maiores de moléculas (trios, quartetos, etc). Essas 
novas interações alteram o termo da energia potencial total dada 
pela equação 2.3.10. Um novo tratamento matemático leva então a 
equação 2.3.11 a ser escrita como: 
Pv 1 B c D 
I 
(2.3.14) = + + + + 
RT 2 9 v v v 
A equação 2.3.14 é a equação de estado viria!, escrita muitas 
vezes também como uma 




onde 8, C, D, são 
respectivamente. 
série infinita de potências da densidade 
. z 9 
1 +. Bp + Cp + Dp + ••• 
o 
o 2.' 
o o 3 •• 4 •• coeficientes 
(2.3.15) 
viriais 
A forma da equação 2.3.14 é também conhecida como Forma Virial 
de Leiden, em virtude da cidade onde foi desenvolvida. Uma outra 
forma de escrever a equação virial, conhecida como Forma Virial de 
Berlim. é como uma série infinita de potências da pressão: 
p v 
R T 
= 1 + s·p + c·P2 + o·p9 + (2.3.16) 
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Como prática geral, o nome coeficiente virial é dado para B, 
C, D, e não para 8' ,c·, D, ' ••• As relações de equivalência 
entre esses coeficientes, dadas a seguir, estão demonstradas no 
apêndice 8: 
8' = (2.3.17-a) 
C' = (2.3.17-b) 
D' = (D (2.3.17-c) 
Os coeficientes viriais independem da pressão e da densidade e 
para componentes puros eles são função só da temperatura. Para 
soluções gasosas, os coeficientes viriais dependem da composição e 
as regras gerais de mistura para calculá-los, obtidas da Mecânica 
Estatística, são: 
m m 
8 = (2.3.18-a) 
rn m m 
c = I: (2.3.18-b) 
i=1 
onde B e C são o 2:' e 3:' coeficientes viriais da solução gasosa; 
,L, são os componentes; m é o número de componentes da 
solução e :t_ é a fração molar do componente. Para uma solução 
binária tem-se: 
8 = y 2 B + 2 y y B + 
1 11 1 2 12 
(2.3.19-a) 
(2.3.19-b) 
Quando os índices dos coeficientes viriais diferem, eles 
recebem o nome de coeficientes viriais cruzados. 
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A importància da equação virial reside no fato dela ser a 
única equação de estado conhecida que possui base teórica .. Além 
disso, a sua extensão direta nos cálculos de soluções gasosas, 
constitui uma grande vantagem para aplicação em problemas de 
equilíbrio de fases. A equação vírial forma a conexão entre os 
resultados experimentais e o conhecimento das interações 
moleculares. A interpretação dos coeficientes viriais em termos das 
propriedades moleculares, conforme mencionado anteriormente, é que 
o 2~ coeficiente virial representa os desvios da ideal idade que 
ocorrem devido à interação entre duas moléculas; o representa 
desvios correspondentes a interações entre três moléculas e assim 
por diante. Embora a equação virial seja de grande importância, ela 
apresenta limitações relevantes. A convergência das séries não é 
muito boa, exceto a densidades moderadamente baixas [12]. Michels e 
Michels [15] em 1937 demonstraram uma evidência experimental de 
que a série diverge a altas densidades. 
Abaixo da temperatura critica a série é convergente até a 
densidade do vapor saturado, mas é divergente para liquides. Acima 
da temperatura critica, como regra geral, a convergência começa a 
falhar. Para fins práticos, considera-se o ponto de densidades 
iguais a aproximadamente a densidade crítica ou a densidades 200 a 
300 vezes a densidade de um gás ideal nas condições padrão (273,15 
K e 1 atm), como o ponto onde a equação começa a falhar. 
Se forem utilizados poucos termos da série, a densidade máxima 
para a qual a série converge deve ser aproximadamente metade da 
densidade critica. Normalmente, face à ausência de dados sobre os 
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coeficientes viriais de maior ordem (3:' em diante ) , utiliza-se a 
equação virial na forma truncada após o segundo termo: 
[} v = T 1 + B/v J [-~-~ = 1 + B~RTJ (2.3.20-a) 
ou 
p v 1 B 
p I I 
p v 1 B'P (2.3.20-b) = + = + R T R T R T 
A forma truncada se aplica apenas para casos a baixas 
pressões. Em geral, fornece bons resultados a densidades até 1/4 da 
densidade critica e representa bem o comportamento de vapores em 
temperaturas subcriticas, até pressões da ordem de 15 atm. Em 
temperaturas mais elevadas é apropriada para gases numa faixa 
crescente de pressão, à medida que a temperatura aumenta [3,7,12]. 
Quando há necessidade de se extrapolar dados experimentais, a 
utilização da equação viria I é aconselhável, uma vez que as 
equações de estado com bases empiricas têm sua validade restrita às 
regiões para as quais se ajustam os dados, tornando a extrapolação 
arriscada. No entanto, cuidados na extrapolação de dados são sempre 
necessários. 
A figura II.6 mostra esquematicamente a faixa útil (área em 
branco) de validade da equação de estado do virial, onde são 
apresentadas isotermas num diagrama P-v. 
A determinação dos ~Deficientes viriais a partir de dados 
experimentais será considerada no próximo capitulo. Na prática, 




Figura XI.6- Diagrama P-V da faixa de validade da equaçao virial 
denotado pela. regi&o sem ra.nhüra..s. os traços diagonais representam 
a. regiao de líquidos e gases densos >e a ó.rs-a. cruzada a região de 
de duas fases [121. 
As relações entre os coeficientes das séries de pressão 
volume, dadas pelas expressões 2.3.17, aplicam-se somente a 






Rowlinson [16], Beattie e Stockmayer [17,18] demonstraram que, 
para um número finito de termos, os dados experimentais se ajustam 
melhor ao polinômio obtido da série do inverso do volume (ou da 
densidade) do que ao da série de pressão. 
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CAPÍTULO I I I J.1ÉTODOS EXPERIMENTAIS PARA CÁLCULO DO SEGUNDO 
COEFICIENTE VIRIAL 
3. 1 - Introdução: 
Existem diversos métodos experimentais utilizados para medir o 
2? coeficiente virial de gases e/ou soluções gasosas. Esses métodos 
podem ser divididos em dois grandes grupos: 
* medidas P-v-T; 
* métodos diversos. 
No grupo de medidas P-v-T, os valores da pressão e temperatura 
são medidos em manômetros e termômetros de uso comum. As diferentes 
técnicas existentes são provenientes das maneiras utilizadas para 
se medir o volume molar. A abordagem mais direta é determinar a 
massa do gás e seu volume separadamente e então obter o volume 
molar, v (=V/n) ou a densidade p (=~/V) por divisão [12]. 
As medidas P-v-T se subdividem em dois outros grupos: 
* medidas a baixas pressões: são aquelas nas quais as pressões são 
lidas em colunas de mercúrio. Em geral, são pressões próximas da 
atmosférica ou um pouco menores; 
* medidas a altas pressões: utilizam como dispositivo padrão de 
medida da pressão o pistão livre, que se baseia na relação da força 
exercida sobre uma superfície e sua área. Esta relação é a 
definição básica de pressão e através dela determina-se seu valor. 
As medidas P-v-T são responsáveis pela maior parte dos dados 
conhecidos sobre coeficientes viriais, no entanto, diversas outras 
técnicas podem ser utilizadas para esse mesmo fim. Estas novas 
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técnicas requerem, além das medidas de press~o e temperatura, dados 
sobre uma ou mais grandezas específicas do método utilizado. 
Os mais conhecidos são: 
- métodos óticos: envolvem medidas do índice de refração como uma 
função da pressão do gás à temperatura constante. o índice de 
refração é relacionado com a densidade de um gás através de uma 
equação da forma virial [19]; 
- expansões Joule-Thomson: realizam medidas do coeficiente de 
Joule-Thomson, (coeficiente isoentálpico) (coeficiente 
isotérmico) [20,21]; 
- compressões ou expansões dinâmicas: baseiam-se no fato de que a 
taxa de expansão ou compressão de um gás sob um pistão depende de 
sua equação de estado [22]; 
- velocidade do som: relacionam medidas de velocidade do som como 
uma função da pressão, levando a informações sobre B. É um método 
rápido e permite trabalhos a temperpturas difíceis de alcançar em 
outros métodos [23]; 
- equação de Clapeyron e medidas de capacidade calorif'ica: as 
imperfeições do gás podem ser obtidas a partir de dados do calor de 
vaporização e pressão de vapor, através da equação de Clapeyron, 
que é rearranjada, relacionando-a com a equação virial [24]. A 
dependência da capacidade calorífica a pressão constante em relação 
a pressão, fornece informações sobre os coeficientes viriais [25]. 
misturas gasosas: são métodos que consistem em medir o 
coeficiente viria! cruzado, B , medindo:_se a 
1Z 
mudança de pressão 
que ocorre quando dois gases reais são misturados à temperatura e 
volume constantes, ou então, a mudança de volume nas misturas 
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realizadas a pressâo e temperatura constantes [2&,27,28]. 
solubilidade de sólidos ou líquidos em vases comprimidos: 
desvios da idealidade produzem mudanças na solubilidade de sólidos 
ou líquidos que se evapot-am Assim, medidas da solubilida e 
fornecem informações sobre os coeficientes viriais [29]. 
- croma~ograC!a gás-liquido: utiliza-se a cromatografia gás-liquido 
para obter valores de B , baseando-se em medidas dos volumes de 
~2 
retenção para várias pressões de gás de arraste e extrapolando para 
pressão zero do láS [30]. 
Devido ao iato desse trabalho tratar de um método que envolve 
medidas P-v-T, maior atenção será dada a esse grupo .. Detalhes 
relativos aos diversos métodos aqui citados, podem ser encontrados 
nas respectivas referências. 
3.2 -Medidas P-v-T a baixas pressões: 
Na obtenção dos coef_icientes viriais a partir de dados 
experimentais de pressão, volume e temperatura, é importante 
realçar alguns aspectos. A baixas densidades não há grandes desvios 
da idealidade e portanto, não há um efeito muito mensurável para se 
avaliar o 2:' coeficiente virial. A densidades mais altas, os 
desvios são maiores e a contribuição do terceiro coeficiente virial 
e dos coeficientes de maior ordem são também maiores. Torna-se 
assim, cada vez mais difícil distingUir as várias contribuições. A 
tabela III.l ilustra estes fatos, através dos resultados obtidos 
para o argônio a 25°C e diversas pressões. 
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Tabela III.l: Valores de Pv/RT para o argônio a 25°C [12]. 
·-p 
J__a tm) Pv/RT (série da densidade) Pv/RT (série da pressão) 
-~---
1 1 - 0,00064 + o,ooooo + . . . 1 - 0,00064 + o,ooooo + ... 
-· 
10 1 - 0,00648 + 0,00020 + . . . 1 - 0,00644 + 0,00015 + ... 
100 1 - 0,06754 + 0,02127 + . . . 1 - 0,06439 + 0,01519 + ... 
1000 1 - 0,38404 + 0,68788 + . . . 1 - 0,64387 + 1,51895 + ... 
A situação ideal seria obter medidas extremamente precisas 
estendendo-as a densidades muito baixas, de modo que os 
coeficientes viriais pudessem ser determinados por uma sucessão de 
processos limites [12). Assim: 
B = lim ((Pv/RT) - 1)v 
p -+ o 
ou RTB = lim (b(Pv)/bp) 
p -+ o 
C = lim [(Pv/RT) - 1 - Bp]v 2 ou RTC = 1/2 lim [b2 (Pv)/bp2 ] 
p -+ o 
2 " D = lim[(Pv/RT) - 1- Bp- Cp Jv ou RTD 
p -+ o 
p -+ o 
1 1 . =~ l.m 
p -+ o 
( 3. 1) 
(3.2) 
(3.3) 
Na prática somente B pode ser determinado com boa precisão, 
mesmo a partir dos melhores dados P-v-T. Os valores de C são 
consideravelmente menos precisos e valores confiáveis de D são 
praticamente desconhecidos experimentalmente. Nem mesmo o sinal de 
D pode ser determinado com certeza a partir da maioria das medidas, 
apesar de considerações teóricas sugerirem que ele seja positivo 
para grande parte das substâncias comuns a baixas temperaturas. 
Robert Boyle foi quem realizou no século XVII as primeiras 
medidas quantitativas P-v-T, utilizando uma aparelhagem cujos 
principies de funcionamento serviram de base para os equipamentos 
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que se desenvolveram poster-iormente. Esta aparelhagem consistia 
essencialmente de um tubo em ''J'', com a extremidade mais curta 
fechada e a mais longa aberta. O mercório confina o gás em estudo 
na parte mais curta, que é calibrada para servir como uma bureta de 
gás. Tomam-se medidas da altura de mercúrio, llh", para que a 
pressão do gás seja determinada. A adição de mercúrio, feita 
normalmente pela parte inferior do "J'' (vide figura III.l), permite 
alterar a pressão e o volume. Conant [31] apresenta uma revisão 
detalhada dos experimentos originais de Boyle. 
v 
admissão 
Fig. Ill.l- Equipamento de Boyle para medidas P-v-T a baixas pressões [12}. 
Os métodos de medidas P-v-T a baixas pressões são comumente 
subdivididos em dois grupos: 
o 
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* w.6todos aPsol utos: nos quais valores do segur1do coeficiei .e 
virial são obtidos de medidas diretas de pressão, volume e 
temperatura; 
* métodos relativos: nos quais o 2:' coeficiente virial é obtido a 
partir da diferença no comportamento P-v-T entre o gás de interesse 
e um gás de referência. 
3.2.1 -Métodos Absolutos: 
Os diferentes métodos absolutos existentes, conforme 
mencionado anteriormente, são derivados da aparelhagem utilizada 
por Boyle. A distinção entre eles deve-se principalmente à maneira 
de se obter os dados relativos ao volume molar. Esses métodos se 
desenvolveram juntamente com as técnicas usadas nas pesquisas sobre 
densidades de gases e termometria com gases. 
Os métodos relacionados com pe.squisas de densidades de gases 
mais comuns são aqueles nos quais quantidades pesadas de líquido 
são vaporizadas em um volume fixo e as pressões são medidas para 
uma série de temperaturas diferentes. Experimentos que envolvem 
vapores próximos das condições de condensação podem ter sua 
exatidão comprometida devido aos efeitos de adsorção dos vapores 
nas paredes de vidro do sistema. 
Os termômetros a gás também podem ser utilizados para o 
cálculo do 2:' coeficiente virial. Existem basicamente dois tipos 
distintos: 
- Termômetros a pressão constante [12,32]: a aparelhagem básica 
utilizada é apresentada na figura 11!.2. Um volume fixo de gás V à 
o 
p/ Cólcuto do 2. Cc-~f. Vi..rial 3.1 
temperatura experimental T é conectado por um tubo fino a um volu' e 
variável V 1 mantido à temperatura fixa T • o o À medida em que se 
varia T, a prc são P no sistema é mantida constante, 
o 
ajustando-se 
o volume V , que injeta ou retira gás de V. Uma série de corridas á 
o 
feita a diferentes pressões P e o 2~ coeficiente virial 
o 
pode ser 
calculado pelo conhecimento das quantidades de gás injetadas em V 
de V ; para tanto, basta conhecer o segundo coeficiente virial do 
o 
gás a T • 
o 
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Fig. ill.2 - Esquema do termômetro gasoso a pressão constante 
usado em medidas P-v-T a baixas pressões [12]. 
- Termômetros a volume constante [12 1 33]: a descrição a seguir se 
refere ao esquema apresentado na figura 111.3. O gás é carregado no 
volume V e uma série de leituras de pressão é feita para diferentes 
valores de T, com o nivel de mercúrio fixado em h 1 • 
o 
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Fig. lll.3 - Esquema do tennômetro gasoso a volume constante 
usado em medidas P-v-Ta baixas pressões [12]. 
Outros métodos absolutos utilizados para 
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cálculo do 
2~ coeficiente virial são aqueles. que realizam compressões ou 
expansões a temperatura constante. Cottrell [34]' Keesom [35] e 
Kistemaker & Keesom [36] desenvolveram pesquisas utilizando tais 
métodos, realizando medidas de B para CO , He e misturas CO -He. 
2 2 
3.2.2 -Métodos Relativos: 
Quase todos os métodos absolutos. mencionados no ítem anterior 
podem ser adaptados para medidas relativas. Dos métodos absolutos 
' 
tratados, os que envolvem compressão e expansão à temperatura 
constante são os que foram mais amplamente utilizados em adaptações 
para métodos relativos, sendo o nitrogênio o gás de referência mais 
usado. 
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Addingley e Whytlaw-Gray [37] em 1928 realizaram um dos 
primeiros experimentos utilizando um método relativo para cálculo 
do segundo coeficiente virial, através de uma aparelhagem 
relativamente simples. O método consistia em iniciar com volumes 
iguais dos dois gases (de estudo e de referência) que eram 
confinados com mercúrio, à mesma pressão, conforme indicado por um 
manômetro diferencial sensível. O mercúrio era drenado, de maneira 
que os gases se expandiam, mas as duas pressões eram mantidas 
iguais. Para tal, retirava-se quantidades de mercúrio, que eram 
diferentes para os dois gases, a menos que eles apresentassem a 
mesma equação de estado. As quantidades removidas eram determinadas 
com grande exatidão por gravimetria. A diferença entre os 
coeficientes viriais é proporcional à diferença das massas de 
mercúrio que foram retiradas. Uma das vantagens desse método era o 
fato de que todo o gás se encontrava à mesma temperatura. Isso é 
importante pois B é função da temperatura. Os resultados poderiam 
ser mascarados caso existisse um gradiente de temperatura na 
amostra de gás sob investigação. A desvantagem desse método é que a 
faixa de temperatura é limitada devido ao uso do mercúrio. o 
esquema da aparelhagem utilizada por Addingley eWhytlaw-Gray é 
apresentado na figura 111.4. 
Ao longo dos anos, essa técn.ica foi refinada e melhorias 
acrescentadas. O trabalho de Addingley e Whytlaw-Gray serviu de 
base para Hamann e Pearse (38] que determinaram o 2:' coeficiente 
virial de alguns gases constituídos de moléculas orgânicas e para 
Zandbergen e Beehaker [39] que realizaram experimentos com misturas 
de N -H , Ar-H e Ar-N em temperaturas entre 170 e 292 K. 
2 2 2 2 
o 
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c c 
D D D D 
Figura lli.4- Equipamento utilizado por Addingley e Whytlaw-Gray para 
determinação do B de gases pelo método relativo [37]. 
A e B = cilindros de vidro 
C= Hnhas de comunlcaçllo com a aparelhagem para preparo dos gases 
D = saidas providas de annadllhas frias para os gases, mangueiras de 
borradla e reservatórios de mercúrio. 
x, y = rúveis de mercúrio do manômetro düerendal 
E =manômetro düerencial de mercúrio 
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Lichtenthaler, Schramm e Schafer [40,41] publicaram em 1969 
trabalhos utilizando o método relativo da expansão para cálculo do 
2~ coeficiente virial, com medidas re~lizadas em pressões abaixo de 
1 atm e temperaturas na faixa de 288 a 323 K. Esse trabalho foi 
seguido por outros dos mesmos autores e colaboradores [42,43,44,45 
e 46], os quais apresentaram novos dados experimentais em 
diferentes condições e para diversos sistemas; além de alguns 
aperfeiçoamentos implementados na aparelhagem. 
· Copt!uto III - Mótodc•s Expor. p/ Cálculo 
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Schramm et al. [47] publicou em 1991 um artigo no 
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qual são 
mencionadas as últimas melhorias realizadas na aparelhagem. São 
elas: banho termostático melhor, um sistema de vácuo mais potente, 
aparelhos eletrônicos mais estáveis e um novo volume variável 
(parafuso micrométrico) que dispensou o uso do mercúrio tanto para 
esse fim como da função de fluido confinante. 
Os métodos relativos também podem ser realizados a volume 
constante. Nesse caso inicia-se com os dois gases a volumes e 
pressões iguais, muda-se a temperatur.a e então reestabelece-se a 
igualdade de pressão. Este método foi utilizado por Beenakker [48] 
e mede essencialmente a razão entre a diferença dos coeficientes 
viriais em cada temperatura e a diferença das temperaturas (ÁB/ÁT). 
Este trabalho de tese utiliza esse mesmo método, adaptando as 
melhorias apresentadas por Schramm. 
3.3- Medidas P-v-T a altas pressõ~: 
3.3.1 -Métodos Diretos: 
As medidas P-v-T realizadas a altas pressões envolvem os 
mesmos princípios básicos descritos nos métodos para baixas 
pressões. 
Os métodos diretos concentram-se na determinação da massa de 
gás usada e do volume que ela ocupa. Uma das maneiras mais simples 
consiste em preencher um volume conhecido com gás a uma determinada 
pressão e temperatura e então, obter a quantidade de gás no volume 
através da pesagem do recipiente. Essa técnica mais simplificada 
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tem sido usada com pouca fr·eqüf":_,ncia .. 
Experiências com volume fixo têm sido mais utilizadas em 
combinação com determinações do volume normal (volume ocupado pela 
massa de um gás a 0°C e 1 atm), do que com determinações da 
quantidade de gás usada. Nesses experimentos, um recipiente é 
preenchido com gás a alta pressão e esta, juntamente com a 
temperatura, são medidas. O gás é então expandido para a pressão de 
aproximadamente 1 atmosfera e a pressão é novamente medida. Isso 
determina o volume normal. Mede-se então dados de uma isoterma do 
diagrama E vs. ~ para repetidas corridas. Diversos trabalhos de 
métodos diretos e os esquemas dos equipamentos utilizados são 
apresentados por Mason e Spurling [12]. 
3.3.2 -Métodos de Expansao: 
Entre os métodos de expans~o a altas pressões, o mais 
conhecido e utilizado no meio científico é o de Burnett [49]. Foi 
introduzido em 1936 como um método de expansões múltiplas que 
evitava a necessidade de determinações exatas de volume; medidas 
diretas de massa ou volume normal; medidas de temperatura absoluta 
e o uso de mercúrio como fluido confinante. Uma aparelhagem típica 
de Burnett está representada pela figura 111.5. 
O método consiste em inicialmente confinar uma quantidade 
desconhecida do gás a uma pressão alta, dentro do volume v1 , com a 
válvula de expansão E fechada, anotando-se o valor da pressão. 
Deixa-se então o gás expandir-se para v2 e mede-se novamente a 
pressão após at ngir o equilíbrio da temperatura. A válvula 























Flg. ffi.5- Esquema do aparelho de expansão de Bumett [12]. 
então fechada novamente e v2 é evacuado. Esse processo continua até 
que a p~essão seja suficientemente baixa. 
Fatores de compressibilidade e,os coeficientes viriais podem 
ser obtidos a partir das séries de pressões medidas, sendo que a 
única informação requerida (além dos valo~es das pressões) é a 
razão entre os volumes v1 e v2 . Para um gás perfeito, a razão do 
volumes seria igual à razão das pressões (antes e depois da 
expansão) e pode ser então deduzida por extrapolação dos resultados 
para um gás real ao limite de pressão zero. Diversos procedimentos 
diferentes foram adotados para essa operação. Burnett sugeriu 
o~iginalmente que a ~azão dos volumes fosse determinada por um 
experimento separado, onde Hélio seria usado c: amo gás de 
referência. Isso implica que a razão dos volumes permanecerá 
constante por um periodo de tempo. Há um procedimento preferido que 
o 
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é permitir que cada série de determin de r~azão das pr-essões, 
tenha sua própria determinação da razão dos volumes. Esse método 
tem sido adotado pela maioria dos pesquisadores atualmente. 
A principal desvantagem do mótodo de Burnett ó que ele não 
pode ser usado em regiões onde Pv é uma função que varia 
rapidamente com P. Em outras palavras, o método não pode ser usado 
acima de aproximadamente 200 atm para gases comuns, na região 
critica, ou próximo da linha de condensação de um vapor. Esse 
método também tem sido raramente usado para pressões abaixo de 1 
atrn, onde parece não ter nenhuma vantagem em particular sobre os 
outros métodos mais utilizados. 
A seguir é apresentado um esquema dos métodos experimentais 
utilizados para cálculo do 2~ coeficiente virial, de acordo com a 
classificação apresentada nesse capítulo. 
o 





















CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS Mt:TODOS EXPERIMENTAIS PARA 
CALCULO DO SEGUNDO COEFICIENTE VIRIAL 
Métodos Diversos: 
métodos óticos 
- expansões Joule-Thomson 
compressões ou expansões dinâmicas 
- velocidade do som 
- equação de Clapeyron 
misturas gasosas 
solubilidade de liquidas e sólidos em gases 
cromatografia gás-liquido 
Medidas P-v-T 
Medidas a baixas < 
pressões (col!J. 
nas de Hg) 












CAPÍTULO IV OS Nf:TODOS RELATIVOS: PRINCÍPIOS GERAIS 
4. 1 Introduç.õ;o: 
Dos métodos experimentais para cálculo do segundo coeficiente 
virial de gases e/ou soluções gasosas apresentados no Capitulo III, 
foi escolhido para esse trabalho o método relativo a baixas 
pressões. Essa escolha se deve principalmente aos seguintes fatos: 
1 - para as condições de baixas pressões, os métodos relativos têm 
apresentado medidas mais exatas do que métodos absolutos 
comparáveis [12]; 
2 - não são necessárias medidas muito precisas de temperatura e 
pressão, uma vez que por se tratar de um método relativo, os erros 
cometidos (principalmente erros sistemáticos) ocorrem com ambos os 
sistemas gasosos de estudo e de referência e as suas 
influências se cancelam mutuamente, quando é feita a comparação 
entre os gases, compensando assim esses erros. No caso do 
método escolhido para este trabalho, as medidas de diferença de 
pressão entre os lados do sistema (bp) e a variação de volume ( bv) 
necessária para eliminar Ap, devem ser conhecidas com exatidão; 
3 - os equipamentos utilizados no método são muito mais simples que 
os dos métodos absolutos, uma vez que operam a baixas pressões. 
Isto evita dificuldades de manipulação experimental; 
4 - como os métodos relativos são projetados para experimentos a 
baixas pressões, evi tam-s~e determinações gráficas para cálculo do 
2~ coeficiente vírial, como pode ocorrer nos métodos absolutos; 
5- medidas diretas do volume molar ou da densidade do gás são 
desnecessárias, uma vez que o importante é a comparação entre os 
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estados finais apresentados por cada sistr::ma .. Desse modo, a 
exatidão e precisão necessárias são concentradas no valor de B para 
o gás de referência e nos valores de êp e bv; 
6 - os resultados obtidos com métodos relativos são facilmente 
convertidos em absolutos, pois o gás de r-eferência é normalmente 
quase ideal, se comparado com o de interesse; 
7 - é um metodo relativamente simples quanto à operação do 
equipamento e de baixo custo operacional. 
As principais desvantagens desse método, quando comparado com 
um método absoluto, como por exemplo o de Burnett, são: 
* a dependência de valores exatos de B para o gás de referência. 
Normalmente esses valores são obtidos de métodos absolutos. 
* dificuldades em se obter coeficientes viriais de maior ordem (C 
ou D), uma vez que o método baseia-se na forma truncada da equação 
o 
virial após o 2. termo, o que restringe seu uso à obtenção de 
valores de B. Além disso, as condições experimentais nas quais esse 
método é aplicado devem ser tais que a simplificação de se utilizar 
a equação truncada não prejudique o valor da grandeza medida; por 
isso ele é usado a baixas pressões. 
O método relativo a baixas pressões pode ser aplicado de duas 
maneiras distintas: 
1 - variação isotérmica do volume (através de compressão ou 
!=X pansão) • 
2 - variação isocórica da temperatura (através de aquecimento ou 
resfriamento). 
4.2 - Principio Gccral dos ~!étodos Relativos: 
Os métodos relativos baseiam-se no fato de que dois gases 
diferentes CDinpor-tam-se de maneira dísti ,ta numa exp nsão 
isotérmica ou numa variação de temperatura a volume constante. Esta 
d t 2 0. diferença po e ser expressa em ermos do coeficiente virial. 
Utiliza-se um sistema de 4 (quatro) células - esferas de vidro - de 
volumes aproximadamente iguais dispostas duas a duas dentro de um 
banho termostático. Esse conjunto de pares de células é separado 
por um equipamento (condensador de membrana - CM) capaz de medir 
sensíveis diferenças de pressão em relação aos lados do sistema, 
onde estão cada um dos pares de células. 
As células são preenchidas com um gás de cada lado do sistema. 
É feita a equalização da pressão e o valor indicado pelo CM é 
anotado. As figuras IV.l e IV.2 ilustram de maneira mais clara o 
principio geral dos métodos. 
4.2.1) Método Relativo da Expansão Isotérmica: 
Para o método da expansão isotérmica, o passo seguinte ao 
preenchimento das células e equalização da pressão é isolar uma 
célula de cada lado, fechando as válvulas que permitem a 
comunicação entre elas. Essas células separadas são então evacuadas 
e em seguida isoladas do restante do sistema, de modo a permitir 
posterior expansão dos gases. A temperatura do banho é mantida 
constante, controlada pelo termostato. 
Um dos lados do sistema possui um elemento de volume variável 
(parafuso micrométrico- PM), que consiste de um pistão contido em 
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um tubo (ambos feitos de aço i11Dxidável), que pode deslizar por 
esse tubo, sendo assim capaz de comprimir ou expandir o gás desse 
lado do sistema, aumentando ou diminuindo sua pressão. O pistão do 
PM possui uma esc~la que permite calcular o valor do seu 
deslocamento. No início, esse pistão se encontra na posição da 
escala denominada hl e o CM fornece uma 
como ''Ponto Zero''- PZ (figura IV.l-A). 
C.M • ..----{ 
T 
EXPANSÃO: SURGE A 




IGUALDADE DE PRESSÃO 
ANTES DA EXPANSÃO 
hl 
anotada 
IGUALDADE DE PRESSÃO 
ACIONAMENTO DO 
T T 
Figura IV.l -Princípio Geral do Método Relativo da Expansão Isoténnica 
A expansão é feita simultaneamente dos dois lados, de modo a 
permitir pequenas deformações na membrana do Ct1 (vide maiores 
detalhes desse equipamento no Capitulo VI e Apêndice D) Os gases 
passam então a ocupar aproximadamente o dobro do volume inicial 
surge uma diferença de pressão entre os lados, detectada pelo 
condensador de membrana (figura IV.l-B). 
O novo valor da leitura fornecida pelo CM pode ser alterado de 
modo a retornar ao valor original lido, PZ, antes da expansão. Para 
isso, utiliza-se o parafuso micrométrico, que irá comprimir ou 
expandir o gás que está do lado do sistema denominado n 1 ado 
variável'' (em contrapartida ao outro denominado ''lado constante") , 
de modo a eliminar a diferença de pressão decorrente da expansão. 
Após atingir o valor inicial apresentado pelo CM, o pistão do 
parafuso micrométrico encontra-se na posição h2 (figura IV.l-C). 
4.2.2 - Método da Variação de Temperatura a Volume Constante: 
De modo semelhante ao descrito acima, o método da variação de 
temperatura também se baseia na diferença de pressão que surge 
entre os dois lados do sistema, causada neste caso, pela alteração 
da temperatura. 
Assim, após o preenchimento das células com os gases e a 
equalização da pressão, os dois pares de células que se encontram a 
uma temperatura inicial Tl são isolados do restante do sistema 
experimental. O pistão dÓ PM está na posição hl e o sinal do CM é 
tomado novamente como o "Ponto Zero" - PZ (figura IV.2-A). 
Utilizando-se o termostato eleva-se (ou abaixa-se) a 
temperatura do banho, no qual estão imersas as quatro células, o 
C.M • .-----{ 
T2 
T1 
AQUECIMENTO: SURGE A 
DIFERENÇA DE PRESSÃO 
hl 
C.t.l. 
IGIJ~HJAIJE DE PHESSÃO 
MHES DO AO!JECiMUHO 
hl 
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Figw"a IV.2-Prlnciplo Geral do Método da Variação de Temperatura aVolmne constante. 
condeMsado~ de membrana e o pa~afuso micrométrico. 
Ao atingir a temperatura final desejada - T2 - e estabelecido 
o equilíbrio térmico do sistema, surge uma diferença de pressão 
detectada pelo condensador de membrana (figura IV.2-B). 
Para retornar ao valor inicial (PZ) utiliza-se o PM do mesmo 
modo descrito anteriormente e o pistão se encontrará t.::ntão na 
posição final h2 (figura IV.2-C). 
Ambos os gases podem ser descritos por uma equação do'tipo: 
pV = nRT + npB ( 4. 1) 
Antes da expansão, eles se encontravam à mesma temperatura e 
pressão. O número de moles de ambos os gases, bem como a 
temperatura (método isotérmico) permanecem constantes durante todo 
o procedimento experimental. Assim a diferença de pressão que surge 
após a expansão, deve-se aos valores diferentes dos coeficientes 
viriais dos gases. O mesmo se pode afirmar para o método isocórico, 
com a diferença de que o que permanece constante é o número de 
moles dos gases e o volume dos lados. 
Caso se tratassem de gases ideais e os volumes dos lados do 
sistema fossem rigorosamente iguais, não haveria diferença de 
pressão entre os lados após a expansão e a pressão final seria 
exatamente a metade da inicial, devido à duplicação do volume. A 
mesma consideração pode ser feita para o método isocórico, onde a 
relação entre as pressões final e inicial seria a mesma em ambos os 
lados, já que a relação entre as temperaturas também é a mesma, não 
ocorrendo assim, diferença de pressão entre os lados. 
A diferença entre os coeficientes viriais dos gases é 
proporcional ao volume acrescentado ou retirado do lado variável 
(bv), através do parafuso micrométrico. Esse volume é facilmente 
calculado sabendo-se o diâmetro do pistão e a diferença entre as 
posições final (h2) e inicial (hl). 
No caso do método da variação de temperatura a volume 
47 
constante, conhecendo-se o volume das células, a pressão inicial 
(de preenchimento do sistema) e os valores do 2? coeficiente virial 
dos gases de referência (a Tl e T2J e em estudo (a T 1) , além das 
outras citadas, pode-se calcular o valor do 
coeficiente virial para o gás em estudo a T2. 
No método isotérmico, como a temperatura permanece a mesma 
Tl - com relação aos valores de B, só é necessário saber o valor 
para o gás de referência a Tl. O resultado do experimento é o valor 
de B para o gás em estudo a essa mesma temperatura. Assim, 
observa-se que este método trabalha com muito mais dados 
experimentais e só requer um dado da literatura. Já o método 
isocórico trabalha com três dados da literatura. A exatidão e 
precisão dos dados obtidos são por isso, mais dependentes dos 
valores colhidos na literatura. 
O método experimental utilizado neste trabalho de tese foi o 
método relativo da variação da temperatura a volume constante. 
A 
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CAPÍTULO V - EQUAÇÕES PARA O CALCULO f'O SEGUI~DO COEFICIENTE VIRIAL 
6.1 ura a 
Vo1t.nne Constante para Cálculo do Segundo Coeficit'?'nte Virial 
As equações do método são obtidas com base na figura V.l que 
apresenta as variáveis envolvidas: 
= 
' 
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T t 
Fig. V.1 Esquema das variáveis uti1izadas no 
' calculo do segundo coeficien~e virial •. 
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Variáveis: 
T = temperatura absoluta do banho termostático: Tl (temperatura 
inicial), T2 (temperatura final). 
V. = volume da célula ~-
1 
f = área da seção transversal do parafuso micrométríco. 
h1 = posição inicial do parafuso micrométrico. 
h2 = posição final do parafuso micrométrico. 
p
0 
=pressão inicial do sistema (lida no manômetro de Hg antes da 
variação da temperatura). 
p =pressão final do sistema (após atingir T2). 
BCTl = 2':' coef. virial gás no lado constante, a T1 (células 1 e 3) • 
BCT2 = 2':' coef. virial gás no lado constante, a T2. 
BVT1 = 2'? coef. virial gás no lado variável, a T1 (células 2 e 4) • 
BVT2 = 2':' coef. virial gás no lado variável, a T2. 
!>v = variação de volume causada pelo acionamento do parafuso 
micrométr-íco. 
n = número de moles do gás no lado constante. 
c 
n = número de moles do gás no lado variável. 
v 
R = constante universal dos gases 
Utilizando-se a equação virial truncada no segundo termo 
(equação 4.1) tem-se 
expressões a seguir: 
LADO CONSTANTE: 
antes do aquecimento: 
após o aquecimento: 
a seguinte 








+ n BCT1p 
c o 
+ n BCT2p 
c 
(soma dos volumes das células 1 e 3) 
pelas 
( 5 .1) 
( 5. 2) 
antes do aquecirner1to: 
após o aquecimento: 













v· = v2 + v4 (soma dos volumes das células 2 e 4) 
( 5. 3) 
(5.4) 
Na aquecimento, o núme~o de moles permanece constante. Então, 
isolando n nas equações 
c 
5.1 e 5.2 e igualando-as; realizando 
também o mesmo procedimento com n nas equações 5.3 e 5.4, tem-se: 
v 














(RT2 + BCT2p) 
p(V'+ b.v) 
( 5. 6) 
(RT2 + BVT2p) 
Essas são as equações gerais do método relativo da expansão 
isotérmica para o cálculo do segundo coeficiente virial. Serão 
analisados os dois possíveis casos experimentais. 
* 5.2 - Calibração da Aparelhagem- Determinação de V: 
Antes de analisar os casos experimentais, é preciso realizar a 
calibração da aparelhagem. Este é um procedimento necessário, 
porque nas equações gerais desenvolvidas no item anterior não são 
levadas em consideração as imperfeições do sistema em relação à 
assimetria que pode ocorrer entre os lados (variável e constante) 
durante a construção do equipamento. Torna-se necessário então 
quantificar os efeitos dessa assimetria entre os lados, na intenção 
de diminuir a possibilidade de erros na determinação de B. Além 
disso, em casos de assimetria muito acentuada, haverá um limite 
numérico do coeficiente que poderá ser medido. Há também alguns 
volumes que nâa sâo considerados nas equações (que leva em conta 
apc::nas os volumes das células) pois não podem ser medidos 
diretamente. São os volumes da câmara do condensador de membrana e 
o dos capilares que ligam as células entre si e com o parafuso 
micrométrico e o CM. 
O procedimento de calibração foi sugerido por Natour [50] e 
consiste na determinação de um volume que ele denominou v*, que é 
definido como o volume das células que se comunicam com o parafuso 
micrométrico (V4 e v2 ) mais o volume do trecho de medida até a 
marca zero do PM. O novo volume v· passa a ser considerado então, 
não só o volume das células em si. Ele envolverá também o volume 
correspondente ao trecho de medida até a posição hl do parafuso 
micrométrica. Assim, com essas novas definições, tem-se: 
v* = v· hl.f (a) v· = v* + hl.f (b) ( 5. 7) 
novo novo 
onde: 
f = área da seção transversal do pistão do parafuso micrométrico. 
v· =novo volume v·, diferente do volume original a 
novo 
ser determinado na calibração da aparelhagem. 
A calibração é feita, preenchendo-se ambos os lados da 
aparelhagem com o mesmo gás , cujo valor absoluto de B deve ser 
pequeno. A diferença de pressão que surge ao se aquecer o sistema 
até a temperatura final T2 é então resultado da diferença 
geométrica entre os lados. v* é determinado segundo o mesmo 
principio que serve de base para as medidas propriamente ditas. De 
certa forma, trata-se de uma medida do ''coeficiente viria! da 
aparelhagem 11 • 
Uma vez que não há ne::cessidade de gás de refe~-ência e a 
grandeza a ser medida ~ uma constdnte, a precisão da calibração ~ a 
maior que pode ser realizada para as medidas de coeficientes 
viriais. 
Esse procedimento de calibração deve ser novamente realizado, 
sempre que houver a menor modificação no trecho de medida, tal como 
desmontagem do parafuso ou no caso de rompimento de vidro, uma vez 
que reparos podem alterar o volume. 
Um procedimento muito utilizado a fim de eliminar a influência 
de um erro do volume v* sobre o coeficiente virial medido é revezar 
o gás em estudo em ambos os lados da aparelhagem. 
Utilizando então as equações 5.1 a 5.4 e substituindo BCT1 e 
BVT1 por BT1; BCT2 e BVT2 por BT2 (que representam o coeficiente 
virial do gás a T1 e T2 respectivamente, que no caso do processo de 




de 5.8 obtém-se: 
e de 5.9: 
p v 
o 
(RTl + BT1p ) 
o 
po v· 










para cada temperatura), 
pV 
( 5. 8) 
(RT2 + BT2p) 
p (V'+ âv) 
( 5. 9) 
(RT2 + BT2p) 
(RT1 + BTlp ) 
o (5.10) 
(RT2 + BT2p ) 
(RTl + BTlp ) 
o (5.11) 
(RT2 + BT2p ) 
Assim, de 5.10 e 5.11 conclui-se que: 
V' = V' + lo. v (5.12) 
ou seja, o novo volume V' passa a ser o antigo volume das células 
em si (V' . =V'), mais 
a.ntt..go 
o volume necessário para corrigir a 
diferença de pressão devida a assimetria da aparelhagem, dado por 




antigo á v (5.13) 
* Desse modo, a partir das equações 5.7 e 5.13, V passa a ser dado 
por: 
v* = v· - hl.f 
novo 
V' + áv - h1.f 
antigo 
(5.14) 
sendo Áv o volume que é acrescido ou retirado do sistema através 
do acionamento do parafuso micromét~ico; cuja expressão é: 
á v = h2.f hl. f 
Se: h2 > h1 '* áv > O 
h2 < h1 '* áv < O, então: 
v* = V' + h2.f - 2hl.f 
antigo 
Através da equação 5.16, calcula-se o valor de v*. 
valor de v·, ou seja V' 
novo 





efetuar os cálculos do segundo coeficiente virial, nas equações 
desenvolvidas para os casos experimentais. Esse novo valor de V' é 
fornecido pela equação 5.7-b. 
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5. 3 - Prinit::dro Caso: gás de rr:ferência ocupando o lado constante 
Nessa situação, BC é substituido por BR o 
segundo coeficiente virial do gás de t-eferência) na equação 5.5 e a 
variável BV é substituida na equação 5.6 
(relativo ao gás em estudo , que será calculado). Assim, 
às seguintes equações: 
1 ado constante: 
lado variável: 





(RT1 + BRT1p ) 
o 
Po v· 
(RT1 + BET1p ) 
o 
equação 5.18, tem-se: 
I:. v l ( RT 1 + BET1p ) 
o 
ppo v· 
(V'+ !:.v) (RT1 + BET1p ) 




O valor de RT2 é obtido da equação 5.17: 
RT2 = 




(RT2 + BRT2p) 
p(V'+ !:.v) 












Levando a expressão de RT2 dada pela equação 5.20 até a equação 
5.19, obtém-se: 
BET2 = 










BET2 ::::: BRT2 - BrH1 -










procedimento de calibração no item 5.2, na equação 5.21, tem-se que: 
BET2 = BRT2 - BRT1 - + (V*+ h2.f) [RTl/p + BETl] 
v* + hl.f 0 
(5.22) 
A equação 5.22 é a expressão final para cálculo do 2~ coeficiente 
virial do gás em estudo, quando ele se encontra no lado variável do 
sistema. 
5.4 -Segundo Caso: gás de referªncia ocupando o lado variável 
Segue-se o mesmo procedimento utilizado no item anterior para 
o desenvolvimento das expressões para cálculo da pressão final e do 
segundo coeficiente virial para o gás de interesse, observando 
agora a substituição de BV por BR na equação 5.5 e BC por BE na 









(RT1 + BRTlp ) 
o 
Isolando BET2 na equação 5.23 tem-se: 
pV 
= 
(RT2 + BET2p) 
p(V'+ bv) 
= 


























Levando a expressão de RT2 na equação acima até a equação 5.25, 
chega-se a: 
BET2 = + BET1 -





que resolvendo e substituindo-se o valor de v· por v· 
novo' 
<v* + h2. f) ( RT 1 + BRT1p ] 
BET2 BET1 BRT2 RTl o = + + po * hl.f) p· (v + o 
ou 
BETl BRT2 RTl <v* + h2.f) (RT1/p BRTl] BET2 = + + + 





A equação 5.29 é a expressão final para calcular o 2~ coeficiente 
virial do gás em estudo, quando ele se encontra do lado constante 
do sistema. 
OBS: a titulo de informaÇão adicional, encontram-se no Apêndice C 
as expressões para cálculo da pressão final e do segundo 
coeficiente virial do gás em estudo desenvolvidas para o método 
relativo da expansão isotérmica. 
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CAP1TULO VI - DESCRIÇÃO OOS PM-iENTOS E MATERIAIS 00 MÉTODO 
6.1 - D,c,scl'iç:ío da Aparelhagem do }~étodo Experimental: 
A figura VI.l apresenta o esquema geral da aparelhagem, com todos 
os equipamentos, vidraria e instrumentos utilizados, cuja descrição 
detalhada é fornecida a seguir: 
1 Sistema de Vácuo: constituído de uma bomba difusora a óleo e 
uma bomba de palhetas rotativas. 
Fabricante: LEYBDLD (Alemanha) 
Modelo do conjunto: LEYBOLD PD 40 
Bomba de palhetas rotativas: TRIVAC D 1,6B, bomba de duplo estágio, 
carcaça em aço inoxidável, capacidade nominal de bombeamento de 
1,75 m3 /h e faixa de trabalho até 10-3 mbar. 
Bomba difusora a óleo: LEYBDDIFF 40, com chicanas em aço inoxidável 
e faixa de trabalho abaixo de 10-3 mbar. 
2 Armadilha Fria: modelo tipo cilíndrico, resfriada com 
nitrogênio líquido, para condensar impurezas provenientes dos gases 
de alimentação do sistema ou então de gases afluentes no sistema de 
vácuo. 
3 Células de Expansão: células esféricas de vidro pyrex, 
construídas de modo a- proporcionar rápido equilíbrio com a 
temperatura do banho e com espessura suficiente (;:;;; 3 mm) para 
garantir que não haja alteração do volume devido à dilatação 
térmica. Dimensão: esfera de diâmetro com ~ 3 7,0 em. Volume;;; 170 em. 
(4) 
LEGENDA: 
(1) SISTEMA DE VÁCUO 
(2) ARMADILHAS FRIAS 
(3) CÉLULAS 
(4) MANÔMETRO COM Hg 
(5) BANHO TERMOSTÁTICO 
Ti = torneiras de vidro 
r - - - 1 fitt~!PUf-lú1DOR 













(7) PARAFUSO MICROI\.I[ÉTRICO 
~)BALÓESRESERYATÓRIOS 
(9) TERMÔMETRO 
(10} CONDENSADOR DE 1\:ffiMBRANA 
Fig. \'LI- Esquema Geral da Apardhagem 
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4 - H:1nô.n;r:::d. r o Absoluto com }h.: r c úr i o: manômetro construí do em vidro 
com escala de O a 1000 mm, e intervalos de 1 mm, em fundo 
espelhado, acoplado ao sistema. Mede pressões absolutas. 
5 Banho Termostático: reservatório em polietileno. 
Fabricante: NALGENE COMPANY (E.U.A.). Capacidade para 60 litros e 
termostato (TM) modelo N4-B, da HAAKE ( A 1 eman h a ) , em aço 
inoxidável, com faixa de trabalho de 173 a 573 K e controlador 
-2 digital de temperatura (com resolução de 1.10 graus). 
6 - Vacuômetros: 
Fabricante: LEYBOLD (Alemanha) 
Modelo: THERMOVAC TR 201 
Faixa de Medida: 10-3 a 103 mbar, filamento sensor de tungstênio. 
Indicador de vácuo: THERMOVAC TM 200 (Leybold). 
7- Parafuso Micrométrico: tubo e pistão em aço inoxidável. 
Fabricante: MITUTOYO (Japão) 
Escala de medida: O a 50 mm. 
Intervalo da escala: 0,002 mm 
Diâmetro do pistão: 8 mm 
A figura VI.2 apresenta o esquema desse instrumento. 
8 - Balões Reservatórios: balões de vidro borossilicato utilizados 
como reservatórios para os gases. Volume: 2.000 ml. 
9 - Termômetro: além do termômetro acoplado ao termostado Haake 
N4-8, que utiliza um sensor de Pt-100, é usado também um outro de 
4 
!xgen<la: 
1- iubo em aço inoxidôvel 
z- rosca 
3- anel de borracha para vedaç~o 
4- parafuso lixo ao PM 
5- pistiio 
F1g. VI.2 - Parafuso Mlcrométrtco (Mitutoyo-Japão) 
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coluna de mercúrio, cuja faixa de medida é de 263 a 323 K (em 
intervalos de 0,1 K) ; para tomadas de temperatura na região do 
banho pr6xima às células. Ambos os termômetros citados foram 
calibrados utilizando-se um termômetro digital com resolução de 
_, 
1.10 graus e sensor de Pt-100, da Guildline, adotado como 
termômetro padrão de referência. 
10 - Condensador de Membrana: aparelho de grande precisão que serve 
para medir diferenças d~ pressão entre os dois lados das células de 
expansão. O princípio de funcionamento desse aparelho está descrito 
no Apêndice D. A figura VI.3 apresenta um desenho do esquema do 
condensador de membrana. 
Fig. VI.3 - Esquema do Condensador de Me":Jbrana 
61 
1- anel de b:nsão da 1nemhrana 
2- memlmma de aço lno:rldável 
3- di se o de quartzo 
4- fio de ~obre 
!5- camada de ouro 
6- anel de tenon 
7-llanae 
8- capilar de Yidco 
O condensador de membrana é constituído dos seguintes elementos: 
10.1) anel metálico: anel em bronze responsável pela fixação da 
membrana de aço inoxidável, tensionando-a e proporcionando-lhe 
resistência mecânica. 
10.2) membrana de aço inoxidável: sofre deformações devido às 
diferenças de pressão entre os dois lados do sistema. A membrana 
deve estar aterrada. Dimensões: 10 em de diâmetro e 25 1-1m de 
espessura. 
10.3) disco de quartzo: serve como isolante elétrico para as 
superficies condutoras e como suporte das mesmas. Sua parte 
interna, aproximadamente 3,5 em de diâmetro, possui uma cavidade 
plana em torno de 0,1 mm de profundidade, que é recoberta com ouro. 
É essa cavidade que permite a deflexão da membrana. 
Dimensões dos discos: 5 em de diâmetro 
1 em de espessura. 
10.4) fio de cobre: é um eletrodo que fica em contato com a 
superfície de ouro através de um orifício e que conduz sinais para 
o sistema elétrico. Seu diâmetro é de 1,0 mm e também pode ser 
feito de tungstênio. 
10.5) camada de ouro: camada condutora colocada sobre o disco de 
quartzo responsável pela formação das placas do circuito 
capacitivo. 
10.6) anel de teflon: tem a função de fornecer um melhor encaixe 
entre a flange e o disco de quartzo, proporcionando assim, maior 
firmeza e aliviando as tensões provenientes da consolidação do 
conjunto. Dimensões: 50 mm de diâmetro externo e 48 mm de interno, 
espessura de 2 mm. 
10.7) flange: responsável pela fixação do conjunto dos dois discos 
de quartzo e o anel que contém a membrana, proporcionando vedação e 
firmeza através do conjunto de porcas e parafusos. 
6.5 
10.8) CApilar de vidro: é colado ao disco de quartzo junto um 
orificio de 1,0 mm de diâmetro feito no centro do disco, que 
funciona como entrada de ar. Dimensões: </> = 8 mm, 
oxt 
</>. = 2 mm. 
u;t 
Maiores detalhes referentes à confecção desse aparelho podem 
ser obtidos em Lichtenthaler, Schramm e Schãfer [40) e Schramm et 
al. [47) • Fazem parte ainda do sistema do condensador de membrana 
um amplificador que aumenta o sinal da tensão capacitiva, um 
retificador e um voltimetro digital (com três casas decimais) onde 
são feitas as leituras relacionadas à igualdade e/ou diferença de 
pressão entre os lados do sistema. 
11 - Capilares: 
Material: vidro borossilicato 
Dimensões: </> = 2 mm; int </> = 8 mm. ext 
12 - Válvulas: torneiras esmerilhadas para 
pyrex. 
alto vácuo, em vidro 
13 - Gases: os gases utilizados são gases comerciais (metano e 
nitrogênio) de alta pureza. O Apêndice G fornece os principais 
dados fisico-quimicos dos gases e também apresenta o certificado de 
qualidade e pureza do fabricante. 
CAP1TULO VII - OPERAÇÃO DA APt\REUIAGEM 
7.1 - Descrição da Hr:::~todologia ExporinlE'_ntal: 
A descrição da metodologia experimental apresentada a seguir 
refere-se aos elementos da figura VI.l. Com exceção de pequenas 
adaptações, ela é similar à descrita por Schramm e Müller [45,46) e 
Natour [50). 
Inicialmente carregam-se as armadilhas frias (2) com nitrogênio 
líquido, de modo a deixar o sistema preparado para ser evacuado e 
depois preenchido com os gases. Para tal, as torneiras T2 a T11 são 
deixadas abertas, excetuando-se a torneira T3. 
Para evacuar todo o sistema, liga-se o condensador de membrana 
(10) e espera-se que seu sinal se estabilize; enquanto isso, a 
bomba rotativa é acionada. Após a leitura do CM se estabilizar, 
abre-se ligeiramente T3, de modo que o sistema começa a ser 
evacuado lentamente. Neste ponto, o sinal do CM apresenta uma 
variação, causada pela evacuação. É necessário manter atenção no 
valor apresentado pelo voltímetro de modo a impedir uma grande 
sobrecarga em um dos lados da membrana. Se o CM indicar essa 
sobrecarga, que é representada por um crescimento acelerado do 
valor de leitura, fnterrompe-se a abertura de T3. O vácuo 
continuará a ser feito, porém haverá uma tendência para a membrana 
retornar a um estado de equilíbrio, o que pode ser observado pelo 
sinal do voltímetro. Assim que este sinal retroceder, torna-se 
abrir um pouco mais T3. Procede-se desta maneira até que toda a 
torneira esteja aberta, permitindo assim a evacuação da sistema e 
preservando a integridade da membrana. 
atingido um A bomba rotativa permanece acionada até que seja 
vAcuo da ordem de 10~2 a 10-1 mbar (o que cor-responde a um per iodo 
de aproximadame11te 1 hora). o sistema estará então ovacuado e 
pronto para ser carregado com os gasc:s, um em cada balão 
reservatório (8). As torneiras T6, T7, T4 e Tll são fechadas de 
modo a evitar a necessidade de nova evacuação antes de se completar 
o carregamento dos gases, impedindo também alguma possivel 
sobrecarga na membrana. Para alimentar os gases, abre-se Tl. 
Se o gás que está sendo carregado possuir uma temperatura de 
fusão maior que a temperatura do nitrogênio li qui do, ele será 
purificado pela armadilha fria, através de vários congelamentos e 
descongelamentos. Gases com ponto de fusão mais baixo são 
introduzidos lentamente a fim de separar impurezas condensáveis. O 
primeiro gás carregado é armazenado no balão da torneira T5 a qual 
é fechada logo após terminado o carregamento. 
Faz-se nova evacuação da parte do sistema que não foi isolada 
anteriormente e procede-se com o carregamento do segundo gás no 
balão da torneira T4 que também é fechada ao completar-se a carga. 
Mais uma fez evacua-se o trecho de capilares que envolve as 
armadilhas frias, os balões e o manômetro (4). As células 'de 'vidro 
(3) estão prontas para serem preenchidas. Tll é aberta. 
Para introduzir os gases nas células, fecha-se a torneira 
central T2, que separa os lados da aparelhagem (constante e 
variável), Tl para isolar os cilindros de gás do 





torneiras T6 e T7 (TB e T9 já se encontram abertas) para a parte de 
medidas e as T4 e T5 dos balões reservátorios, fazendo assim com 
que ambos os lados da aparelhagem sejam pressurizados. Isso deve 
ser feito com muito cuidado, bem devagar e simultaneamente, já que 
uma diferença de pressâo muito grande em ambos os lados da R1e1nbrana 
(lO) pr-ovoca uma sobrecarga unílato~al, a qual pode resultar um 
danos ao condensador. 
Fecha-se então as to~neiras T4 e T5 e abre-se po~ um curt.o 
periodo de tempo (aproximadamente 2 minutos) a torneira central 
T2, a fim de neutralizar diferenças de pressão que aparecem na 
introdução dos gases, fechando-a a seguir. Aguarda-se por um 
período de 30 minutos, para que a membrana possa atingir a posição 
de repouso e também para que os gases entrem em equilíbrio térmico 
com o banho. 
Para anotar o "ponto zero 11 - PZ - que cor-responde à leitura do 
milivoltímetro para igualdade de pressão, abrem-se todas as quatro 
torneiras das células, T6 a T9 e também a torneira central T2 por 
aproximadamente 1-2 minutos. Assim, garante-se igualdade de 
pressão em todas as partes da aparelhagem. Anota-se então PZ, pelo 
milivoltímetro e também a altura inicial do parafuso micrométrico 
(7) e a pressão de alimentação, lida no manômetro (4). Uma mistura 
dos gases nas células não ocorre pois elas estão separados pelos 
capilares. 
Fecham-se agora as torneiras T6 e T7. Programa-se o 
controlador do termostato para atingir a temperatura final 
desejada. Em função da potência do termostato e do volume do banho, 
o aquecimento se dá na taxa de 
À medida em que o aquecimento 
o 
aproximadamente 0,01 C por segundo. 
dos gases se processa, começa a 
ocorrer uma pequena diferença de pressão entre os lados do sistema, 
detectada pelo condensador de membrana, que é visualizada através 
do sinal do milivoltímetro que começa a variar em relação ao ponto 
zr?ro. 
Como a taxa de aqueci1nento do bant1o é bem ler~ta, assegur-a-se 
que após atingida a tc·mper a tu r a final c:stipulada, os gases no 
interior das c~lulas estejam próximos do equilibrio t6rmico com o 
banho termostático. Para garantir esse equilibrio, aguarda-se ainda 
por um periodo de 20 minutos, para se anotar o valor de leitura no 
milivoltimetro. Devido a agitação dentro do banho, esse valor 
sofre pequenas oscilações. O critério adotado para se escolher o 
valor de leitura final foi a permanência do sinal estável por um 
tempo superior a 1 minuto. Neste ponto, gira-se o parafuso 
micrométrico (causando um aumento ou diminuição de volume de um 
lado) de modo a balancear a diferença de pressão, até que o 
milivoltimetro volte a apresentar o valor de leitura igual ao PZ, 
anotado antes do aquecimento. Também neste caso, aguarda-se que o 
sinal permaneça constante por pelo menos 1 minuto, antes de anotar 
a posição final do parafuso micrométrico. 
Faz-se então a leitura final da altura do PM - h2 na qual 
foi reestabelecida a igualdade de pressão entre os lados, tendo-se 
então todas as variáveis necessárias para o cálculo do segundo 
coeficiente virial. 
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CAPÍTULO VIII RESULTADOS EXPER.IHENTAIS 
Para este trabalho foram escolhidos nitrogênio como gás de 
referência e metano como gás de interesse. A escolha do nitrogênio 
se deve à sua grande utilização como gás de referência em '.Jase 
todos os trabalhos de métodos relativos (alguns utilizam também o 
hélio); além disso, tem um comportamento muito próximo ao de um gás 
ideal, com valores bem pequenos de B (em torno de 0,3 a 5 
9 f . em /mal nas a1xas de temperaturas utilizadas) e um grande número 
de dados disponíveis na literatura. 
Como este trabalho trata de testar um equipamento, 
necessita-se de um gás que também tenha sido amplamente estudado e 
possua um grande número de dados, para que se possa comparar os 
resultados obtidos, a fim de verificar se estão dentro da faixa 
relatada dos valores de B. o metano se encaixa nessas 
características e por isso foi o gás escolhido. Objetiva-se também, 
futuramente, levantar dados relativos ao segundo coeficiente virial 
de soluções gasosas formadas por metano e dióxido de carbono e 
outros gases componentes do gás natural, a fim de obter informações 
sobre este gás. Portanto, valores do 2? coeficiente virial do 
metano puro serão necessários na determinação dos coeficientes 
viriais cruzados. 
Os dados de B do N2 e CH4 utilizados para os cálculos neste 
trabalho foram retirados de Dymond [51] que apresenta uma coletânea 
de valores para esses gases e muitos outros mais, além de dados 
sobre soluções gasosas. 
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Os resultados experimc11tais publicados por D;-mond são 
apresentados r>as figuras VIII.l e VII!.2 sob a forma de gráficos, 
tendo como abscissa a ratura absoluta, em Kelvin e como 
d 1 d 2 ° f . . . . 1 3 ; 1 ordena a o va or o . coe l.Clente vlrla , em em mo • 
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Os experimentos foram realizados em pressões na faixa de 450 a 
700 Torr para duas faixas de temperatura: de 298,15 K a 303,15 K 
e de 303,15 K a 323 1 15 K. 
Conforme descrito anteriormente, é necessário obter da 
literatura os valores de B do gás de referência à temperatura 
inicial (Tl) e à temperatura final (T2) e do gás de interesse 
apenas à Tl. Existem diversos valores relatados para o segundo 
coeficiente dos gases nas temperaturas mencionadas acima.. 
Entretanto, é necessário optar por um conjunto único de valores, a 
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fim de realizar os cálcltlos para o teste do ~quipamento. Caso 
contrário, se todos os dados disponíveis fossc?m testados, o que 
ocorreria seria a opçâo pelo conjunto de dados que apresentasse os 
1ne 1 hores resultados. Este procedímc:nto no r:ntanto, estaria 
comprometendo os dados experimentais e valorizando apenas a 
escolha dos .dados de B da literatura. 
Na escolha do conjunto único de dados, optou-se, para o 
metano, pelos valores publicados por Douslin et al. [52] em 1964, 
cujos resultados apresentaram incertezas nos valores de B !> 0,2 
cm
3 /mol e ratificaram publicações anteriores, apresentando desvios 
em relação aos valores de Michels e Nederbragt [53] 
ordem de 1/. apenas. 
de 1936 da 
Para os valores do segundo coeficiente virial do nitrogênio, 
optou-se por dados publicados por três autores distintos. A 303,15K 
foi escolhido o trabalho de Pfefferle, Goff e Miller [54] de 1955, 
que utilizaram o método absoluto de Burnett na determinação do 
valor de B. Para a temperatura de 323,15 K foi escolhido o dado 
publicado por Duschek et al. [55], de 1988, que é um trabalho bem 
atual, onde foram realizadas medidas de compressibilidade. A 
escolha deste trabalho se deve ao fato do valor relatado de B a 
303,15 K estar muito próximo ao publicado por Pfefferle. Como este 
autor não publicou dados a 323,15 K e Duschek sim, sup5e-se pela 
reprodutibilidade dos dados a 303,15 K que os disponíveis a 323,15K 
sejam também confiáveis. O dado de B a 298,15 K foi escolhido como 
o valor intermediário dos resultados publicados por Michels [51] 
em três trabalhos entre 1934 e 1951. O grupo de Michels, da 
Universidade de Gemeente, Amsterdã (Holanda), tem diversos 
trabalhos publicados nessa área e sua tradição e competência 
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asseguram a confiabilidade de seus resultados. 
De acordo c:om o que foi dito, chegou~-se então ao conjunto 
único dos valores dos s0gundos coeficientes viriais dos gases nas 
raturas de 2'-?8, 15 K, 303,15 K e 323, 15 K· 
' 
que ser~ão 
utilizados nos cálculos. Esses valores são apresentados na Tabela 
VIII. L 
Tabela VIII.1- Conjunto de valores para B do nitrogênio e metano 
3 
VALORES DO SEGUNDO COEF. VIRIAL (CM /MOL) 
GASES 
T = 298,15 K T = 303,15 K T = 323' 15 K 
NITROGÊNIO - 4,71 - 4 '17 - o' 56 
METANO - 42,82 - 40 '91 - 34 '23 
A titulo de avaliar a influência de cada dado referente ao 
valor do segundo coeficiente viria! dos gases, foi elaborado ·um 
programa de computador em linguagem Pascal, que realiza os cálculos 
de BET2 através das equações do Capitulo V, utilizando todas as 
combinações passíveis de dados experimentais, disponiveis na 
literatura. Para reduzir o número de dados de saida, realizou-se 
uma seleção dos dados experimentais, adotando-se o seguinte 
cr-itério: de posse dos valores máximo e mini mo relatados, 
escolheu-se dados intermediários que apr-esentassem um intervalo 
mais ou menos constante entre si. Dessa maneira, pôde-se apreciar 
melhor a influênica de cada um desses dadas, em relação aos 
resultados finais obtidos. o programa também realiza uma análise 
do desvio experimental entre os dados obtidos nos cálculos e os 
relatados por Dymond. 
Os dados de entrada desse programa são aqueles obtidos 
experimentalmente, sendo: 
* pt"~t?ssão 1 ida no manô;netro (em rnmHg); 
* ternperatur-a ambiente (°C); 
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*posições inicial e final do parafuso micromélrico (em); 
* temperatura inicial do banho termostático (°C); 
* faixa de temperatura usada: Tl e T2 (°C). 
Os dados de saída são os valores experimentais do segundo 
coeficiente virial do metano e os desvios destes valores em relação 
aos retirados da literatura. O desvio, 
definido como: 
dado em porcentagem, foi 
[(valor experimental -valor literatura)/(valor literatura)] x 100. 
São necessárias algumas correções para os valores de pressão 
lidos no manômetro. Essas correções visam quantificar as alterações 
provocadas no peso especifico do fluido manométrico (mercúrio) em 
função da temperatura ambiente e da aceleração local da gravidade; 
além do efeito da capilaridade que altera a altura do menisco de 
mercúrio. o roteiro para quantificar essas correções foi 
apresentado por Benedict [56) e está demonstrado no Apêndice F. O 
programa desenvolvido, denominado VIRIAL. EXE, realiza 
automaticamente esses cálculos fornece o valor corrigido da 
pressão, em função dos efeitos citados, juntamente com os dados 
de saída. A listagem desse programa está apresentada no Apêndice H, 
que apresenta também os resultados obtidos com os 
ao experimento número 2 do item 8.3.2. 
dados relativos 
Dentre os dois casos experimentais possíveis, gás de estudo no 
lado variável ou no lado constante, utilizou-se sempre o metano no 
lado constante. Deste modo, a equação para o cálculo do segundo 
coeficiente virial é a 5.29. O valor corrigido da pressão é 
utilizado nesta 0quação no lugar de p . 
o 
8. 2. 1 - Determinação de v*: 
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Conforme descrito no Capitulo V, procede-se antes de tudo com 
a calibração da aparelhagem. O gás utilizado nesse procedimento, em 
ambos os lados, foi o nitrogênio. 
Os volumes das células, de acordo com o Apêndice E, são: 
V = 169,5 ml 1 v 2 = 167,8 ml v3 = 171,4 ml 
Assim, conforme descrito anteriormente: 
v = v1 + v3 = 340,9 ml 
V'= v2 + v4 = 340,4 ml 
f nr z (r 0,4 em) 0,5027 2 = = = em 
Av = h2f - h1f 
v 4 = 172,6 ml 
No processo de calibração, o novo valor de V' será dado por 
V' = v· + Av = 340,4 + AV 
novo antigo 
e * v = 340,4 + h2.f - 2h1.f. 
Para a calibração da aparelhagem foram realizados sete 
experimentos, cujos resultados são apresentados na Tabela VIII.2 
Tabela VIII.2- Resultados da Calibração da Aparelhagem para faixa 
de 298,15 a 303,15 K. 
Experimento h1 (em) h2 (em) AV ( ml ) V' ( m 1 ) v* ( ml ) 
novo 
1 2,5000 2,1068 - 0,1976 340,2024 338,9458 
2 2,5000 2,1358 - 0,1831 340,2169 338,9603 
3 2,5000 1,8778 - 0,3128 340,0872 338,8306 
4 2,0000 1,5702 - 0,2160 340,1840 339,1787 
5 3,0000 2,7644 - o, 1184 340,2816 338,7736 
6 2,0000 1,6044 - 0,1989 340,2011 339,1958 
7 2,5000 2,1276 - o, 1872 340,2128 338,9562 
Valor médio de v* = 338,9772 
i if 
* O valor de V utilizatio na equação 5.29 foi tom _lo como o 
valor tn4dio obtido dos resultados da Tabela VIII~2. 
15 K 
Os primeiros testes experimentais foram realizados numa 
pequena faixa de temperatura, utilizando um ÁT de apenas 5 K. A 
intenção desses experimentos era não só testar o equipamento, mas 
também familiarizar-se com sua operação e identificar a necessidade 
ou não de melhorias na aparelhagem, uma vez que a acomodação do 
sistema às condições experimentais poderia gerar algumas falhas. A 
Tabela VIII.3 apresenta os resultados de sete experimentos. 
Tabela VIII.3- Resultados Experimentais do Segundo Coeficiente 
Virial do Metano a 303,15 K. 
Ex per. p (mmHg) 
o 
TA(°C) p (mmHg) 
c 
h'1 (em) h2(cm) T1 ( °C) B( cm3/mol) 
1 643 26,0 640,72 2,0000 1,7804 25,0 - 32,9 
2 655 26,5 652,62 2,5000 2,2144 25,1 - 30,3 
3 701 27,0 698,38 2,5000 2,2858 25,0 - 33,9 
4 585 26,0 582,93 2,0000 1,7462 25,0 - 30,3 
5 614 26,0 611,82 2,5000 2,2286 25,1 - 30,1 
6 673 25,5 670,67 2,5000 2,2724 25,1 - 33,0 
7 627 26,5 624,72 2,0000 1,8008 25,1 - 33,5 
ambiente B= - 32,0 TA = temperatura 
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De um n;odo ger~al, constatou-se que os desv j.os 
valores muitu altos, de 17 a 26% em relação ao valor escolhido da 
literatura como refer-ência (-40,91 9 em /rnol). Esses desvios 
relativos representam erros absolutos da ordem de 7 a 11 cm 3 /rfiol no 
valor do segundo coeficiente virial. 
Dentre as prováveis causas deste fato, a mais certa era a 
presença de vazamentos no trecho dos capilares, nas torneiras ou 
nas conexões de vidro do condensador de membrana com os capilares 
do sistema. 
O efeito de um vazamento no sistema seria uma contra-pressão 
em um dos lados da membrana. Isto iria mascarar a altura final do 
parafuso micrométrico, pois o pistão não estaria sendo deslocado 
apenas para balancear a diferença de pressão que surge após o 
aquecimento, mas também para compensar os vazamentos que ocorriam 
(mesmo que a taxas muito pequenas). Os resultados obtidos seriam 
piores se ao invés dessa pequena faixa de temperatura (ÁT = 5 Kl 
fosse utilizado um intervalo maior. Isso porque o tempo necessário 
para o aquecimento do banho e equalização da temperatura no sistema 
seria maior, permitindo assim, que o efeito do vazamento sobre o 
condensador de membrana também o fosse. 
Optou-se então, como tentativa de melhorar os resultados, por 
substituir o trecho dos capilares entre as células, o CM e o PM; 
além de verificar as torneiras e retirar as conexões do CM com os 
capilares, unindo-o à eles através de solda. Após essas mudanças, 
realizou-se novos testes experimentais em uma faixa de temperatura 
mais ampla. 
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8 .. 3) Rús:ul tados lrncntais: fa1.xa de 
.1 5 a 323, 15 K 
8. 3. 1 
Devido às modificações realizadas no sistema, que se fizeram 
necessárias conforme sugeriam os resultados anteriores, 
realizou-se uma nova calibração, de acordo com o procedimento 
descrito no item 5.2.1, utilizando nitrogênio em ambos os lados. Os 
resultados estão apresentados na Tabela VIII.4. 
Tabela VIII.4- Resultados da Calibração da Aparelhagem para faixa 
de 303,15 a 323,15 K. 
Experimento hl (em) h2 (em) h. v ( m 1 ) v· ( ml) v* ( m 1 ) 
novo 
1 2,5000 2,2720 - 0,2280 340,2854 339,0287 
2 2,5000 2,2698 - 0,2302 340,2843 339,0276 
3 2,0000 1,6359 - 0,3641 340,0359 339,0305 
4 2,5000 2,2686 ·- 0,2314 340,2837 339,0270 
Valor médio de v* = 339,0285 
* Como mencionado no item 8.2.1, o valor de V a ser utilizado 
na equação 5.29 será o valor médio obtido na Tabela VIII.4. 
8.3.2 -Cálculo do Segundo Coeficiente Virial do Metano a 323,16 K 
A faixa de temperàtura utilizada nos experimentos a seguir foi 
de 303,15 K a 323,15 K (h.T = 20 K). Os resultados experimentais são 
apresentados na Tabela VIII.5. 
/I 
Tabela VIII.5- Resultados Experirn~ntais do Segundo Coeficiente 
Virial do Metar1o a 323,15 K. 
.---~-~~- ~-~-~----- --,-----~- ---·--- -- -~---- ----- . -----------~--- ------~-- ----~ --~ -----~-~-----" - ---- l -------
Exper. p (rnmHg) TA(°C) p ( mmHg) hl(cm) h2(cm) -~~(~~) B ( cm3/mo l ) o c 
'---~-- --~--- -~~---- ---~-------- --~----- ------.. ---~-------
1 472 30,0 469,99 2,5000 2,3792 29,9 - 30,1 
2 613 31,0 610,27 2,5000 2,3908 30,0 - 32,3 
3 590 30,0 587,48 2,0000 1,8616 30,0 - 30,7 
4 518 30,5 515,75 2,5000 2,3872 30,1 - 31,2 
5 642 32,0 639,03 2,0000 1,8764 29,9 - 32,0 
6 451 31 ,o 449,00 2,0000 1,8852 30,2 - 30,2 
8 = - 31,1 
Os desvios dos dados experimentais obtidos na Tabela VIII.5 em 
relação ao valor escolhido no trabalho de Douslin (-34,23 9 em /mol) 
situam-se na faixa de 5 a 121.. Esta faixa representa desvios 
absolutos da ordem de ± 1,5 a ± 4 cm9 /mol no valor do segundo 
coeficiente viria!. 
Os resultados dessa nova bateria de experimentos confirmam as 
suspeitas levantadas de que vazamentos poderiam estar causando a 
grande margem de erro detectada nos desvios dos testes anteriores. 
B.4) Análisê das Incer~ezas é PropagaçAo de Erro~• 
A fim de analisar melhor os desvios dos dados experimentais 
calculados nos itens ariteriares é necessário avaliar as incertezas 
e propagações de erros embutidas nos cálculos dos coeficientes 
viriais. 
Considera-se que as incertezas para os valores calculados de B 
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do m2tano são Jcumulad~s nus valores t1os d~dos expuri•ner1tais e nos 
valores de B dos y~s~s, obtidlJS da lit~ratura. Assim, em função da 
~quação 5.28, pude-se afir·mar que: 
l3ET2 ~ 8ET2 (DETl, DFH1, BHT2, Pc' h2) ( 8. 1) 
Então, de Pugh [57], tem-se que a incerteza no valor do 




<'BET 1 I <'8ET21 <'BRT 1 ABRT1 + 1<'8ET21ABRT2 + <'8RT2 






onde as incertezas das variáveis medidas são consideradas como 
sendo metade da menor divisão da escala utilizada. Sendo assim: 
Ap = ± 0,5 mmHg c 
AT 1 = ± 0,005 K 
Ah1 = Ah2 = ± 0,0001 em 
ABET1 = ABRT1 = ABRT2 = ± 0,5 cm 3 /mol 
As derivadas parciais foram obtidas de forma numérica, 
derivando-se a equação 5.28 e substituindo os valores de cada 
experimento. Foi considerado como valor final da incerteza de BET2 
a média das incertezas de cada experimento. As derivadas são: 
88ET2 <'8ET2 1 ( 8. 4) = = 88ET1 88RT2 
â8ET2 R 
[ 1 
<v* + h2f) ] = (8.5) ar 1 PC (V* + h1f) 




(V* + hlf) 
(V* + h2f) 
(V + h1f) 
+ BRT1 ] 
t- BRTl ] 
í'? 
( 8. 7) 
( 8. B) 
( B. 9) 
A Tabela VIII.6 apresenta os valores das derivadas dadas pelas 
equações 8.5 a 8.9 para os experimentos realizados no item 8.3.2, 
utilizadas no cálculo da incerteza do segundo coeficiente virial do 
metano, através da equação 8.2. 
Tabela VIII.6- Valores das Derivadas para Cálculo da Incerteza 
Exper. 1 2 3 4 5 6 
p (mmHg) 
c 
469,99 587,48 610,27 515 '75 639,03 449,00 
h1 (em) 2,5000 2,0000 2,5000 2,5000 2,0000 2,0000 
h2 (em) 2,3792 1,8616 2,3908 2,3872 1,8764 1,8852 
T1 (oC) 303,05 303,15 303,15 303,25 303,05 303,35 
eq. 8.5 0,0237 0,0217 0,0165 0,0201 0,0178 0,0236 
eq. 8.6 - 0,0174 - 0,0110 - 0,0102 - 0,0142 - 0,0093 - 0,0188 
eq. 8.7 59,3829 47,5552 45,7472 54,1499 43,7050 62,2673 
eq. 8.8 -59,3935 -47,5650 -45,7546 -54,1589 -43,7130 -62,2778 
eq. 8.9 - 0,9998 - 0,9998 - 0,9998 - 0,9998 - 0,9998 - 0,9998 
L>.BET2 ± 1,52 ± 1,52 ± 1' 51 ± 1,52 ± 1,51 ± 1,52 
O valor da incerteza do segundo coeficiente virial do metano, 
L>.BET2 foi obtido através da equação 8.2 utilizando-se os valores da 
tabela acima e das ~ncertezas dos dados experimentais e da 
literatura, descritas anteriormente. As incertezas dos valores dos 
coeficientes viriais retirados da literatura, contribuem com 98,71. 
da incerteza obtida no resultado experimental de B do metano. 
A incerteza de B~r2, de± 1,~2 cm 3 /mol, coincide com o 
r·c:lativo rn.ini_rno er)con-Lrado nos càlcu_los, or1de se compar·ou c·i 
incerteza nos dedos obtidos a 303,15 K to.mt.;ém foi 3 de± 1,52cm /mal. 
Para uma análise final dos resultados experímentais 
alcançados, são apresentados na tabela VIII.? os valores do segundo 
coeficiente virial do metano a 303,15 K e 323,15 K, calculados por 
correlações generalizadas e por métodos experimentais (envolvendo 
os dados deste trabalho e de outros publicados), além do valor 
médio de B obtido dos dados da literatura, onde: 
8 1 = melhor valor obtido experimentalmente 
8 2 = valor médio dos coeficientes viriais calculados 
Tabela VIII.?- Valores do Segundo Coeficiente Virial do Metano 
SEGUNDO COEFICIENTE VIRIAL DO CH4 
MÉTODO DE CÁLCULO (cm3/mol) 
T = 303,15 K T = 323,15 K 
CORRELAÇúES GENERALIZADAS: 
PITZER - 40,28 - 33,56 
PITZER-CURL - 41,20 - 34,34 
TSONOPOULOS - 41,35 - 34,50 
MÉTODOS EXPERIMENTAIS: 
1) ESTE TRABALHO: B1 - 33,9 - 32,3 
B2 - 32,0 - 31,1 
2) OUTROS TRABALHOS: 
DOUSLI N I 521 - 40,91 - 34,23 
LICHTENTHALER-SCHÀFER [ 391 - 40,40 - 33,80 
3) MÉDIA DA LITERATURA - 39,84 - 32,04 
Bl 
E S!JG ':>TÕES 
Os resultados apres~ntarlos no Capitulo VIII demonstram que o 
equipaiTIGnto pude ser utilizado para medir a segundo coeficiente 
virial de gases, através do método relativo da variação de 
temperatura a volume constante. 
Os desvios relativos situaram-se na sua grande maioria na 
faixa de 5 a 111. (para os testes realizados na faixa de temperatura 
de 303,15 K a 323,15 Kl e de 17 a 261. (para a faixa de 298,15 K a 
303,15 K). Entretanto, para efeito de avaliação do desempenho do 
equipamento, não foram considerados os resultados obtidos nos 
testes da segunda faixa de temperatura citada acima, uma vez que 
foram constatados vazamentos na aparelhagem, causando uma 
mascaramento dos dados. 
Na faixa de 303' 15 K a 323,15 K os desvios relativos 
representam desvios absolutos no valor do segundo coeficiente 
virial do metano, da ordem de ± 1,5 a ± 4 3 em /mol. Estes valores 
estão dentro do intervalo aceitável pelo método experimental 
utilizado e coincidem com as incertezas relatadas na literatura. A 
incerteza nos dados obtidos pelo equipamento utilizado é de ± 1,52 
cm
3 /mol. 
De acordo com os gráficos das figuras VIII.! e VIII.2 
percebe-se que na faixa de temperatura utilizada (298,15 K a 323,15 
K) , a variação do coeficiente virial para ambos os gases é 
razoavelmente pequena. Analisando a equação 5.29 temos que: 
BET2 = BETl + BRT2 + RTl 
Po 
<v* + h2.fl 
<v* + hl. f> 
(RTl/p + BRT1] 
o 
( 5. 29) • 
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r-eescrevendo--se a equaçào: 
BETl BRT2 RT1 ll.f<T!_ A.BRT1 (9.1), BET2 = + + 
Po Po 
1 1 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 6 
onde Á. = (V* + h2f)/(V* + hlf) 
Para pequenas variações de temperatura, h2 não é muito 
diferente de hl e portanto o valor de A é muito próximo da unidade. 
Isso faz com que o valor de BET2 seja quase igual a BET1 + BRT2 
BRTl. No entanto, o valor RT é um número muito grande. o termo 5 
quando multiplicado por A, torna-se menor que o termo 4 (nos casos 
em que h2 < hl), embora sejam bem próximos. Mas por serem números 
de elevada ordem, a diferença entre os termos 4 e 5 é 
significativamente alta, em comparação com os valores dos segundos 
coeficientes víriaís dos gases utilizados (que estão numa estreita 
faixa de temperatura e por isso mesmo apresentam valores próximos). 
Nestes casos, onde a diferença entre Tl e T2 é muito pequena, há 
uma certa influência da pressão na equação do método utilizado. 
Se p
0 
crescer, os termos 4 e 5 são um pouco menores (pois p 
o 
está 
no denominador), o que diminuí também a diferença entre eles e 
assim, sua influência no valor de BET2. Este fato leva a duas 
conclusões: primeiramente que este método deve apresentar melhores 
resultados para maiores faixas de temperatura, onde AT seja maior 
que 20 K. Isto faria com que a diferença entre os termos 4 e 5 
fosse menos significativa no cálculo de BET2 e diminuiria também a 
influência da pressão. Hauck [58] realizou testes utilizando este 
mesmo método experimental, com Tl fixa em 296,15K e T2 variando 
entre 353,15 a 471,15K. Isso quer dizer um AT mínimo de 57 K e 
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máximo de 175 K. Em segundo lugar, que para este método é melhor 
trabalhar com gases que apresentam um alto valor de B (da 
de- 100 cm 3 /mol), assim, a influência negativa da diferença 
os termos 4 e 5 seria ainda menor. 
ordem 
entre 
Outra questão importante a ressaltar é o fato de se utilizar 
três dados da literatura. Uma combinação entre outros dados 
experimentais relatados poderia, em alguns casos, fornecer melhores 
resultados do que a combinação de dados escolhida. No entanto, por 
se tratar de um método, que como o próprio nome diz, é relativo, é 
necessário se escolher um único conjunto de dados experimentais. 
Caso contrário, o método passaria a ser uma manipulação matemática 
dos dados da literatura e não um método experimental em si. 
O método relativo da expansão isotérmica se mostra 





B. Além disso, conforme mencionado anteriormente, a dependência de 
valores da literatura para esse método é bem menor, sendo 
necessário apenas o dado referente ao segundo coeficiente virial do 
gás de referência, à temperatura do experimento (que é constante). 
Sendo assim, os resultados obtidos estão relacionados mais 
diretamente com os dados experimentais fornecidos pelo equipamento. 
Outra possivel vantagem desse método é que, por trabalhar 
temperatura constante, está menos sujeito às oscilações nos valores 
de leitura do milivoltimetro. Assim, a leitura do ''ponto zero'' e o 
retorno a esse valor através do acionamento do parafuso 
micrométrico, podem ser -feitos com maior precisão. 
Deixa-se como sugestões para futuros trabalhos: 
* utilizar o equipamento para medir os coeficientes viriais em 
outras faixas de temperatura, com bT maiores e também com outros 
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gases de interesse, como por exemplo, o dióxido de carbono. Para 
trabalhar em temperaturas mais altas, será necessário implementar 
melhorias no banho termostático, de modo a minimizar as perdas de 
calor e assegurar que todo o sistema, principalmente o cÓndensador 
de membrana, fique em equilibrio térmico; 
*.realizar diversos experimentos, procurando alterar todas as 
variáveis possiveis (altura inicial do parafuso micrométrico, 
pressão inicial, trocar os gases de lado, diferentes faixas de 
temperatura), de modo a verificar a influência delas nos resultados 
experimentais; 
* utilizar o equipamento para medidas de coeficientes viriais de 
soluções gasosas, determinando os coeficientes viriais cruzados; 
* aplicar o método relativo da expansão isotérmica, inicialmente 
para substâncias puras e posteriormente para soluções gasosas, 
utilizando também todas as sugestões levantadas para o método da 
variação da temperatura a volume constante. 
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DEDUÇÃO DA EQUIVALÊNCIA ENTRE OS COEFICIENTES VIRIAIS DA SÉRIE DO 
INVERSO DO VOLUME E DA SÉRIE DA PRESSÃO 
Conforme apresentado anteriormente, a equação virial pode ser 
escrita de duas formas distintas como uma série de pot~ncias: 
1 
-
Série de Potências do Inverso do Volwne: 
z pv - 1 + 8 c + D + E + = Rr- -- + -- . . . v 2 9 .. (8.1) 
v v v 
2 
-
Série de Potências da Pressão: 
z pv - 1 8'p C'p 2 D'p 9 E'p .. = Rr- + + + + + . . . (8.2) 
Para calcular a equiva 1 ~ncia entre os coeficientes viriais, 
ou seja, 8 e s·, c e c·, etc, parte-se do principio que as séries 
se equivalem no infinito. Assim, desenvolvem-se ambas as séries 
para poder encontrar a relação entre os coeficientes. Tomando a 
explicitando-a 
-=.8:..:.RT.:_- + CRT 
equação 8.1 e 
RT p=-v--+ 










Levando essa expressão de p na equação 
+ ••• (8.3) 
8.2, obtém-se uma nova 
expressão para a equação virial 
ambas as séries: 
que envolve os coeficientes de 
pv 1 + s· [ RT BRT CRT DRT ... J 1 Rr = + + + + + v 2 3 .. 
v v v 
+ c· [ RT BRT CRT DRT 12 + + + + + v 2 3 .. ... J 
v v v 
+ o· [ RT 8RT CRT DRT 19 + + + + ... J + v 2 9 .. 
v v v 
+ E' [ RT BRT CRT DRT + 1" ( 8. 4) + + + ... J + v 2 9 .. 
v v v 
Desenvolvendo os polinômios e rearranjando os termos internos de 
igual potência de v, tem-se: 
pv 1 s· [ RT -BRT CRT DRT ... ] Rr = + + + + + + v 2 9 .. 
v v v 
c· [ (RT)
2 28(RT) 2 (2C + B2 )(RT) 2 
••• r+ + + + 2 9 .. 
v v v 
(continua ... ) 
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o· [ (RT) 3 + 38(RT) 3 + ••• r+ 3 4 
v v (8.5) 
E' [ (RT)
4 
+ ••• r+ 4 
v 
Retirando os colchetes a novamente agrupando os termos de 
igual potência para o 
pv = 1 + RT 
volume molar, v, chega-se a: 











D8'(RT) + C'(2C + 8 2 )(RT) 2 + 380'(RT) 3 + E'(RT) 4 
4 
v 
+ ••• (8.6) 
Igualando-se os termos de mesma potência de v das equações 8.6 
e 8. 1, pode-se obter as seguintes equações: 
8 = 8' ( RT) ( 8. 7) 
c = 88' (RT) + C' ( RT) 2 (8.8) 
o = CB' (RT) + 28C' (RT) 2 + O' ( RT) 9 ( 8. 9) 
E = DB' (RT) + c· (2C + 8 2 ) ( RT) 2 + 380' (RT) 3 + E' (RT) 4 (8.10) 
que se forem resolvidas sucessivamente, permitem obter as 
expressões finais para o cálculo dos coeficientes viriais da série 
de potências da pressão, com base na equivalência entre os 
coeficientes das duas séries. Assim: 




As equivalências para os demais coeficientes podem ser obtidas 
do mesmo modo, bastando apenas desenvolver cálculos utilizando um 
número maior de termos. Putnam e Kilpatrick [59] apresentaram um 
trabalho onde é fornecida a relação geral entre os coeficientes das 
séries de pressão e do inverso do volume. 
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DEDUÇÃO DAS EaUAÇÕES DO MÉTODO RELATIVO DA EXPANSÃO ISOTÉRMICA PARA 
' 
CÁLCULO DO SEGUNDO COEFICIENTE VIRIAL DE UM GÁS 
C.1) Introdução: 
Conforme descrito anteriormente no Capitulo 5, parte-se da 
equação 4.1, considerando as variáveis apresentadas na figura V.1. 
Tem-se então a seguinte situação representadas pelas equações 
abaixo: 
LADO CONSTANTE: 
antes da expansão: 
após a expansão: 
LADO VARIÁVEL: 
antes da expansão: 
após a expansão: 
poV1 = 
p (V1 + 
poV4 = 
p (V4 + 
n RT + 
c 
V3l = n c 
n RT + 
v 
vz + Av) 
n B cpo c 
RT + 
n B vpo v 
= n RT 
v 
n B CP c 










(RT + B p ) 
c o 




p (V1 + V3) 
(RT + B p) 
c 
p <V4 + v2 + Av) 




Essas são as equações gerais do método relativo da expansão 
isotérmica para o cálculo do segundo coeficiente virial. Serão 
analisados a seguir os dois possiveis casos experimentais. 
C.2 -Primeiro Caso: gás de referência ocupando o lado constante 
Nessa situação, B -é substituido por B (que representa o 
c r 
segundo coeficiente viria! do gás de referência) na equação C.5 e a 
variável B 
v 
é substitui da na equação C.6 por B 
(relativo ao gás de interesse, que será calculado). Assim, chega-se 




da equação C.7: 
pV3 RT + pV 1RT + 
que resolvendo para 
p = 
da equação C.B: 
p
0
V4 RT + pp0 V4 B 
CRT + B p ) 
r o 













P (Vl + V3) 
. (RT + Brp) 
p ( V 4 + V 2 + f>. v ) 
(RT + Bp) 
p V1RT + pp V1B o o r 






E então, a expressão para o cálculo de B, sabendo-se o valor 
de !>.v e p (pela equação C.lO) seria: 
B = RT { (C.12) 
É necessário também fazer a calibração da aparelhagem, 
conforme mencionado no Capitulo 5. O procedimento é o mesmo 
descrito anteriormente. 
* C.2.1) Calibração da Aparelhagem- I>eterminação de V : 
Utilizando então as equações C.1 a C.4 e substituindo B e B 
c v 
por B (coeficiente viria! do gás, que no caso do processo de 
calibração é o mesmo em ambos os lados) tem-se: 
lado constante: 
lado variável: 
(RT + Bp ) 
o 




p (V 4 + V2 + Av) 




de C.13 obtém-se: 
Po (RT + 8p) ( vl + V3) 
= (C.15) 
p (RT + 8p ) 
o vl 
e de C. 14: 
Po (RT + 8p) (V4 + v2 + ÀV) 
= 
~ (C.16) 
p (RT + 8p ) v4 o Assim, de C.15 e C.16: 
(C.17) 
= 
Rearranjando a equação C.17 de modo a fornecer o valor de v4 
chega-se a seguinte expressão final: 
= [ v 2 + ( h2 - hl) . f ] (C.18) 
O valor 
* calcular V • 
de v4 obtido pela 
Conhecendo-se então 
equação C.18 
V*, d po e-se 
é utilizado para 
retornar à equação 
C.12 para calcular o segundo coeficiente virial 
interesse, onde: 
* v 4 = V + hl.f e ÀV = h2.f - hl.f 
do gás de 
A expressão final para o cálculo de B quando o gás de interesse se 
encontra do lado variável é então: 
{ Po (V* + h! f) p <v* + v2 + h2f) B = RT PP0 ( v2 + (h2 - hl)f ] --~----------------------~---------} (C.19l 
C.3 -Segundo Caso: gás de Re~erência ocupando o lado variável 
Segue-se o mesmo procedimento utilizado no item anterior, 
substituindo 8 por 8 e 8 por 8 nas equações C.5 e C.b. Assim: 
c v r 
lado const,ant,e: 
lado variável: 
(RT + 8p l 
o 




p (V 4 + V 2 + ÀV) 





Da equação C.20: 
a qual 
P <V4 '+ v2 + àv)(RT 
resolvendo para p 
respectivos valores): 
p = 






<v2 + v* + 
<v* + hlfl 
+ p B ) ] o r 
Da equação C.21: 
que resolvendo para B obtém-se: 
p 
RT B = ( 
+ B p) 
r 







A expressão C.25 é a equação fina~ para o cálculo do segundo 
coeficiente virial do gás de interesse quando este se encontra do 
lado constante do sistema. 
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APENO ICE D 
TEORIA DE FUNCIONAMENTO DO SENSOR DE PRESSÃO [ 60] 
O sensor de pressão, denominado condensador de membrâna CM, 
é um sensor capacitivo cujo esquema está demonstrado na figura 0.1 
dada a seguir: 
CH CL 
Placas ID<as das capa-1--~:::::_--1-----~--~~(.1 
clliinclas CH e CL 
Poslçilo do d1afragma 
sensor quando P1= P2 
Pz 
Diafragma Sensor 
Figura D.l -Esquema da Célula Capacitiva. 
onde: P 1 e P2 são pressões (no caso do desenho P 1 > P2 l; 
CH = capacitância medida entre a placa fixa do lado de P 1 e o 
diafragma sensor; 
CL = capacitância medida entre a placa fixa do lado de P2 e o 
diafragma sensor; 
d = distância entre as placas fixas de CH e CL; 
Ad = deflexão sofrida pelo diafragma sensor devido à aplicação da 
pressão diferencial AP. 
Sabe-se que a capacitância de um capacitar de placas planas e 
paralelas pode ser expressa em função da área (A) das placas e da 
distância (d) que as separa, da seguinte forma: 
c = c.A d (D.l) 
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onde & é a constante dielétrica do meio existente entre as placas. 
Se CH e CL forem consideradas como capacit~ncias de placas 
planas de mesma área e paralelas, tem-se: 
CH = e.A (0.2) e CL = e.A (0.3) (d/2) - d' (d/2) + d 
Por outro lado, se a pressão diferencial ( AP) aplicada à célula 
capacitiva, não defletir o diafragma sensor além de d/4, 
admitir AP proporcional a Ad, ou seja: 
AP 0t t.d 
Se desenvolvermos a expressão (CL CH)/(CL + CH), obtém-se: 
CL CH 2 t.d 
= CL + CH d 
pode-se 
(O. 4) 
Como a dist~ncia (d) entre as placas fixas de CH e CL é constante, 
percebe-se que a expressão (CL - CH)/(CL + CH) é proporcional a Ad, 
e portanto, à pressão diferencial que se deseja medir. 
Conclui-se que, a célula capacitiva é um sensor de pressão 
constituido por dois capacitares de capacit~ncias 
conforme a pressão diferencial aplicada. 
variáveis, 
O condensador de membrana está acoplado a um circuito, 
formando uma ponte capacitiva, que é formado ainda pelos seguintes 
elementos: 
Oscilador: cuja função é gerar freqU~ncias inversamente 
proporcionais às capacit~ncias dos· sensores capacitivos. 




amplia o sinal das freqU~ncias geradas pelo 
Regulador de Tensão: tem a função de fornecer uma tensão 
regulada de + 5 voe para o funcionamento do transmissor, desde que 
a tensão de alimentação na entrada do circuito tenha qualquer valor 
entre 12 e 45 voe. 
Controlador de Corrente: tem a função de filtrar o sinal de 
corrente gerado no circuito, através do sinal proveniente do 
oscilador que passa pelo amplificador e convert~-lo em tensão, 
comparando este sinal com aquele realimentado da saida. O resultado 
da comparação é uma tensão que controla a corrente na linha. 
Milivoltimetro digital: permite realizar a 
convertida pelo controlador de corrente. 
leitura da tensão 
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APENDICE E 
DETERMINAÇÃO DO VOLUME DAS CÉLULAS DE EXPANSÃO 
O método utilizado para medir o volume das células foi 
gravimetria com água desgaseificada. Consiste em pesar as células 
vazias, depois preenchê-las com água, pesá-las e através da 
diferença entre os valores da célula cheia e vazia e sabendo-se a 
densidade da água e do ar , calcular então o volume da célula. A 
fórmula utilizada para esse cálculo é: 
onde: 
M 







V = volume da célula (cm9 ) 
= massa da célula sem água (gramas) 
= massa da célula preenchida com água (gramas) 
9 densidade da água à temperatura T (g/cm ) 
(E. 1) 
= densidade do ar à temperatura T e pressão atmosférica 
9 
reinante (g/cm ) 
Os testes para medir os volumes das células foram realizados 
em Heidelberg (Alemanha), onde para a leitura de pressão 
utilizou-se um barômetro tipo Fortin (marca Sartorius). As equações 
para correção do efeito da temperatura, gravidade local e 
capilaridade foram retiradas do procedimento padrão de cálculo 
usado no local citado. O procedimento completo é descrito a seguir. 
1) Determinação da densidade da água: a densidade da água é 
função exclusivamente da temperatura do meio. Assim, dados sobre 
essa variável podem ser obtidos em manuais, como por exemplo o 
CRC - Handbook of Chemistry and Physics (61). 
2) Determinação da densidade do ar: para a determinação da 
densidade do ar necessita-se além da temperatura do meio, o valor 
da pressão atmosférica reinante. A pressão atmosférica lida no 
barômetro precisa ser corrigida, uma vez que a altura da coluna de 
mercúrio depende de sua densidade e portanto, da temperatura. Por 
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isso, as leituras barométricas são normalizadas a 273,15 K. Além 
disso, o comprimento da coluna de Hg deperu1e da aceleração da 
gravidade, que é influenciada pela latitude do local, pela altura 
em relação ao nivel do mar e pela capilaridade. Portanto, são 
necessárias correções de modo a quantificar esses efeitos. 
2.1) Correção da leitura da pressão barométrica devido ao 
efeito da temperatura (kT~ 
onde: pT = leitura do barômetro à temperatura T (mmHg) 
T = temperatura do barômetro (°Celsius) 
2.2) Correção da gravidade local: 
(E.2l 
2.2.1) Correção para o efeito da latitude geográfica (k 9 ~): 
onde: 
9,80616 
9,80665 (1 - 0,002637cos2~) - 1 ]p0 
~ = latitude local, em graus 
(E.3) 
p = leitura do barômetro após a correção da temperatura 
o 
= (pT + kT)' em mmHg 
2.2.2) Correção para o efeito da altura em relação ao nivel 
do mar (kgh): 
I kgh = 0,195.10 6 .h.p0 (E.4) 
onde: h = altura em relação ao nivel do mar, em metros 
Para Heidelberg: h = 100 m e 
2.2.3) Correção para o efeito da capilaridade (k ): o efeito 
c 
da capilaridade também deve ser levado em conta, pois a leitura do 
barômetro parece diminuida em um capilar, uma vez que o vidro não é 
molhado (predominio de forças coesivas). O fator de correção pela 
capilaridade depende do diâmetro do capilar e da altura do menisco. 
Para o barômetro usado, o diâmetro interno é de 8 mm e a altura do 
menisco é de cerca de 1-mm. Com esses valores, obtém-se da tabela 
que acompanha o barômetro uma correção para capilaridade 
+ 0,56 mmHg. A tabela E.1 apresenta os resultados das 
(h ) de 
c 
medidas 
realizadas e as correções efetuadas, onde para cada célula foram 
feitos dois experimentos. 
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. . -TABELA E. I - CALCULO 00 VQUME DA5 CELULA5 DE EXPANSAO 
- CELULA 1 CELULA 2 CELULA 3 CELULA 4 VARIAVEIS DE 
CÁLCULO A B A B A B A B 
1) p (lllliig) 
T 
736,80 749,20 747. 'Yb 749,00 749,00 749,00 749.~ 749,00 
o 
2) T (() 31,0 32,0 28,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29.0 
3) k T ( lllliig) - 4,08 - 4.26 - 3,74 - 3,88 - 3,88 - 3,88 - 3,88 - 3.88 
4) p = 1 + 3 
o 
734,72 744,94 743.76 745,12 745,12 745,12 745.12 745.12 
5) k ~ (lllliig) 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 . 0,24 0,24 0,24 
G 
6) k (lllliig) 0,014 0,015 0,015 
GH 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
7) k (lllliig) 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0.56 0.56 ç 
8) p = 4+5+6+7 735,52 745.76 744,58 745,49 745,49 745,49 745.49 745.49 
' 
' 9) M (g) 256.28 256.28 259,56 259,57 253,81 253,82 267.21 267,21 ç 
10) M (g) 
C tA 
425,11 425,12 426,71 426,64 424.58 424.58 439.14 439,14 
o 
11l T (() 24,0 23,7 23,3 25, 1 23,6 23,3 24.0 23.7 HZO 




(() 23,) 23,0 23,5 23,6 23,3 23,6 23,3 23.6 
14) Dens.(g/cm•) do ar 0,001152 0.0011702 0,0011663 0,0011681 0.0011693 0,0011681 0,0011693 0,0011681 
15) Volt.me (*) 169,5 169,5 167.8 167,8 171,4 171,4 172,6 172,6 
16) Vollllle médio 169,5 167.8 171,4 172,6 
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APENDICE F 
CÁLCULO DOS EFEITOS PARA CORREÇÃO DOS VALORES DE LEITURA DA PRESSÃO 
A pressão P de um fluido sobre uma superfície é definida como 
a força normal exercida pelo fluido por unidade de área de 
superficie [7). Assim, pode-se dizer qe a pressão é o quociente da 
torça pela ~rea, ou: 
P = F/A .(F.l) 
Os manômetros de mercúrio, do tipo tubo em U, são utilizados 
para medir a pressão em termos da altura da coluna do fluido 
manométrico (no caso, mercúrio), sob a ação da gravidade. Para 
estes equipamentos, a força exercida pela gravidade sobre a coluna 
é: 
F = mg 
onde: m = massa da coluna de mercúrio 
g = aceleração local da gravidade. 
sendo 
A massa m da coluna pode ser obtida 
m = phA 
. 
p a densidade (massa especifica) 
h a altura da coluna; e 
A a área da seção reta da coluna 
Levando F.3 e F.2 em F.l, tem-se: 









A relação pg é denominada peso especifico (w), então: 
P = wh (F.5) 
Para a determinação correta do valor da pressão lido no 
manômetro de mercúrio, são necessárias algumas correções, a fim de 
quantificar os fatores que influenciam as leituras da altura da 
coluna. 
No cálculo do pesó especifico são necessárias correções para 
os efeitos da temperatura e da gravidade loca 1. Já a altura da 
coluna depende, no caso de manômetros em U que medem pressão 
absoluta, principalmente de correções para os efeitos da 
capilaridade. 
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O roteiro de cálculos para essas correções adotado nesse 
trabalho, segue as equações apresentadas por Benedict (56 ), 
utilizando as mesmas unidades e fazendo uma conversâo nos 
resultados finais para as unidades usadas no cálculo do segundo 
coeficiente virial, através dos dados do Apêndice A. 
A diferença de pressão entre os lados de um man&metro em U é 
definida por Benedict como: 
onde: 
t.p = w t.h 
m e 
(F.b) 
llp = diferença de pressão entre os lados do manômetro (no 
caso dos experimentos realizados, um lado consiste de vácuo, 
portanto t.p foi simplesmente substituido por P em psia). 
w = 
m 
peso especifico do fluido manométrico, já corrigido para 
os efeitos de temperatura e aceleração local da gravidade (em 
lbf/in9 ). 
t.h = altura equivalente do fluido manométrico, levando-se em 
e 
conta as correções necessárias (em in). 
1) Correção do peso especifico para o efeito da temperatura: 
A equação F.7 apresenta o valor do peso especifico do 
mercúrio como uma função da temperatura (w tem lbf/in 9 ): 
s, 
w = 
s,t 1 + .. 1,01(t -32) .10 
(F. 7) 
onde t é a temperatura do mercúrio em graus Fahrenheit. 
2) Correção do peso especifico para o efeito da aceleração da 
gravidade local: 
A correção para o efeito da gravidade local é feita 
acrescentando-se o termo que quantifica esse efeito ao valor do 
peso especifico calculado na equação (F.7). Assim: 
w t (1 + c ) I s, g . w = w = c m (F.8) 
sendo: 
w = w = peso especifico 
c m 
(em lbf/in 9 ) corrigido para 
efeitos da temperatura e aceleração local da gravidade. 
C = fator de correção para efeito da aceleração local da g 
AP~NOICES 1~ 
gravidade, em in, dado por: 
onde: 
onde: 
~ = latitude do local, em graus 
h = altura do local em relação ao nivel do mar, em pés 








Ch = fator de correção hidráulico. Nas condições em que foram 
realizados os testes no equipamento, esse fator pode ser 
considerado como sendo igual a 1. 
Ah. = altura entre os meniscos do fluido manométrico, lida no 
l. 
manômetro (em in). 
por: 
onde: 
c = fator de correção 
c 
dos efeitos da capilaridade, definido 
2cose ( (Y CT~B ) (F.l.\) c = A c w r 
m A 
e = ângulo fornecido pela superfície do menisco e a parede do 
manômetro (em graus) 





tensão superficial entre o fluido manométrico (Hg) e 
f lu idos A e Bem contato com sua superfície (em lbf/in). 
Benedict fornece os seguintes valores para essas variáveis: 
COMBINAÇÃO TENSÃO SUPERFICIAL ÂNGULO DE CON-
(lbf/in) TATO - e 
MERCURIO-VACUO-VIORO -s ( (Y ) 140° 2,74.10 
A 
MERCURIO-AR-VIORO* -s ( (Y ) 140° 2,68.10 
B 
* considerou-se os valores dessa combinação nos casos em que no 
lugar do ar utilizou-se nitrogênio, metano ou uma mistura desses 
gases. 
Para manômetros de mercúrio, em combinações Hg-ar(gás)-vidro, 
há domínio das forças coesivas, o que torna o menisco observado 
côncavo, voltado para baixo. Assim, o nível de Hg sofre uma ação de 
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capilaridade que ocasiona uma depressão. Em conseqüência desse 
efeito, 
leitura 
C é tomado como um 
c 
feita na manômetro. 
valor 
Resolvendo as equações F.S, 




positivo a ser adicionado 
F.lO, 
+ 
F.ll e substituindo os 
-· 4,6547.10 (F.12) 
-t -· 9,9677.10 + 1,01.10 t 
para: P em psia, t em °F e é.h. em in de Hg. Considerando para a 
~ 





PRINCIPAIS DADOS FíSICO-QUÍMICOS DOS GASES E CERTIFICADO 
DO FABRICANTE 
GRANDEZAS NITROGÊNIO METANO 
Peso molecular (g/gmol) 28,0134 16,0426 
Temperatura Critica ( K) 125,95 
.· 
191 'o 5 
Pressão Crítica (atm) 33,5 45,8 
Volume Cri ti co " (em /mol) 89,5 99,0 
Fator a.cêntrico - w 0,040 0,008 
z critico 0,290 0,288 
Ponto normal de fusão ( K) 63,29 90' 55 
Ponto normal de ebulição ( K l 77,35 111,75 




São Paulo, 13 de novembro de 1992 





Certificamos que o gás contido no cilindro nQ 111754, foi anali-
sado e encontra-se de acordo com a seguinte especifica~ão: 
Nitrogênio AP 
Ne 99,995 r. min. 
Oe 5,0 ppm máx. 
HeO 5,0 ppm máx. 
Pressão de 200 bar 
Atenciosamente, 
~· . .LI d "'",..,~=LL...<.J..cfLf..k----------
' AGA S.A 
lrlivisão de Gases Especiais 
eng.e. cSilrana t.?ttarlano fl)lcenft: 
CRQ 4325292 .. 4.a Realc ... 
AGA S.A. 
São Paulo, 13 de novembro de 1992 





Certificamos que o gás contido no cilindro nQ 122049, encontra-se 
de acordo com a seguinte especificação: 
Metano Ultra Puro 
CH4 99,97X min. 
02 10,0 ppm máx. 
N2 50,0 ppm máx. 
C02 50,0 ppm máx. 
CO 10,0 ppm máx. 
H20 10,0 ppm máx. 






Divislo de Gases Especiais 
e e ciloana {À{ariano ']}icente ng. o CRQ 4-32e2e2 .. 4.a R•&ilo 
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APENDICE H 
LISTAGEM DO PROGRAMA VJRIAL.EXE 
Pl~C>G R :\I\1 COE F I C I E:<TE_ \.I R I .\L 
CSES CRT.PRIXTER: 
CO~ST {área de declaração d0 constantes} 











( l .. J ] 
[ I .. 4 ] 
[ 1. . 2] 
[ 1. . 6] 
of real= (-4.46,-4.71.-4.87): {-4.84} 
of real= (-4.05,-4.11,-4.17.-4.23): {-4.13,-4.21} 
of real= (-0.25.-0.56): {-0.26.-0.28.-0.52.-0,50} 
of real = (-40.40.-41.38~-42.70,-43.38! 44.38.-45.00): 
{-42.88,-43.03,-43.26,-43.34} 
array [1 .. 3] of real= (-38.20,-40.40,-40.91)~ 
array [1..5] of real= (-32.22,-33.46.-34.23,-34.58.-35.20); 
{-33.22.-33.43,-33.76,-33.80,-34.22,-34.42.-34.62.-34.72} 
{nas matrizes acima. foi adotado o seguinte código: B para segundo } 
{coeficiente viria!, R para gás de referência, E para gás de estudo} 
{e os números correspondem à temperatura em °C. Assim. BE25 é a ma-} 
{triz dos valores do segundo coeficiente viria! do gás em estudo a } 
{25 °c, dado em cm3/mol. Os gases são: estudo- CH4 e referêcia-K2 } 
{Os valores dos coeficientes das matrizes foram retirados da litera-l 
{especializada. Aqueles que foram colocados entre chaves foram des- ] 
{prezados a fim de reduzir o número de componentes das matrizes de } 
{resultados. Caso se deseje aumentar a faixa dos resultados, basta } 
{acrescentar os valores às matrizes e alterar sua dimensao ] 









{pressão lida no manômetro. mmHg} 
(temperatura ambiente, oC} 
{pressão corrigida, mmHg} 
{altura inicial do parafuso micrométrico. em} 
{altura final do parafuso micrométrico. em} 
{temperatura inicial dos gases, oc} 
{temperatura final dos gases, oC} 
{temperatura do banho termostático, corresponde ao 
{em oc lida no termômetro de platina do termostato 
SO~A.{variável auxiliar para média dos desvios} 
:,;ED. 1>1ED3. MED5. 
valor de TI} 
HAAKE } 
DESMED.BMED3.B~ED5: 
rea 1 ; 
{variáveis para cálculo dos valores médios) 
i.j.f.g,h,k.l.m: 
lado: integer; 
integer~ {variáveis para contagem} 
identifica o lado em que se en-} 
em estudo. Se 1 => lado constan) 
Yariáve 1. } 
BETJO array [1 .. 240] 
BET50 array [1. .90] 
{variável que 
{contra o gás 
{te 2 => I a do 
o f rea 1: {matrizes com os 
o f rea 1: {para o o o coef. 
{dado. a 30 e 50 
valores calculados} 
viria! do gás estu} 
o c. em cm3/mol ) 
DESJ: array [1 .. 216] of real: {matriz com os valores dos desvios dos) 
{resultados experimentais B CH~ a JOoC} 
DESS: array [1 .. 120] o f real:{matriz com os valores dos desvios dos} 
{resultados experimentais B CH4 a 50"C} 
{matriz c/ desvios meaJos: faixa 25-30} 
(matriz c/ desvios médios: faixa 30-50} 
\lEDO 3 : a r r a y [ 1. . ~ 2 ) o f r e a 1 : 
MEDOS: array [1 .. 24] of real: 
label 1: 
{*******************************************************************} 








for i:= 1 to 24 do begin 
gotoxy (1,i):write(#186); 
gotoxy ( 80, i) ;wri te ( #186): 
end: 
gotoxy(1,1);writ~(#201): 
gotoxy( 80,1) ;wri te ( i'187); 
gotoxy(1,24):write(#200l: 
gotoxy(80,24):write(#188); 
{ ****************~~**•***~******~**~*******~*x·~*****'~~•*&*~**~****~*) •• ,. ' ,. ' ' .• ,. •' ' ' ' ' • -1' ... ' ' .,. , •• ,. ' •• ' ' ' ,. ' '• '• •.. •' ' ' ' ' ,. ' • -':• , ...... , .,. ,. ,- ,. +'I'.., .. ,. ..... ,. •I' '• • ;:. ' ' ,. •p ' 




write('UXIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPIXAS' 1: 
gotoxy(24.6): 
writel 'FACULDADE DE EXGEKHARIA QUiMICA'); 
gotoxy( 10,81: 
write( 'DEPARTAMEKTO DE SISTEMAS EM PROCESSOS QCiMICOS E IXFORMáTICA' ): 
gotoxyl 10.13); 
writei'PROGRAMA PARA CALCULO DO SEGCXDO COEFICIEKTE VIRIAL DE GASES'); 
gotoxy(10.1'7): write ('Autor: José Vicente Hallak d'Angelo'): 
gotoxy(31.21); writei'Campinas, 1994'); 
gotoxyl51.23l: write('Tecle <EKTER> para continuar'); 
gotoxyl33.24l: write('Versao 1.0'): 
gotoxy(79,23): repeat until keypressed; 
end: 
{**********************************************************************} 




write('TELA DE EXTRADA DE DADOS'); 
gotoxy( 10.5): 
write( 'PRESSÃO LIDA XO ~AX6METRO ............. (mmHg) = ' ) ; 
gotoxy( 10. ~): 
wr i te { 'TE:,1PERATURA A\JB I E:\TE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . { "r I = 
gotoxy( 10.9): 
write( 'ALTURA I~ICIAL DO PARAFL·so ~JCR0~6TRICO lcml = 
gotoxy( 10.111: 
write( 'ALTURA Fl~AL DO PARAIUSO ~!CROMêTRICO ... (cm) = 
gotoxy( 10.13): 
Rrite{ 'TEMPERATCRA DO BA~HO TER~OSTáTICO ....... (°C) = 
gotoxy( 10,15): 
write{'TE~1PERATURA 1:\ICIAL DO SISTEMA .......... ("C) = 
gotoxy(10.17): 
write('TEMPERATCRA FIKAL DO SISTEMA ............ {"C) = 
gotoxy( 10.19); 
write( 'DIGITE O NdMERO DO LADO DO GáS DE ESTUDO' I; 
gotoxy( 10,20); 





go t oxy (58, 11 ) : r e ad ( H2) : 
gotoxy(58.13):read(T); 
go t oxy ( 58, 1 5 I : r e ad ( T 1 ) ; 
go t oxy ( 58. 1 7 I : r e ad ( T2) : 
gotoxy(58,20);readiLADO): 
gotoxy(29,231:write('Digite uma tecla para continuar'); 
gotoxy(63.23):repeat until keypressed; 
. ) : 
. ) : 
. ) : 
' ) ; 
. ) : 
, ) : 
. ) : 
{*********Procedimento que calcula a pressão corrigida~******8*********} 
P:= i (0.491374*(PL/25.~)+(4.7165E~8o(TA*1.8+32)1+ 
4.654~E-41/(0.99677+(1.01E-4*(TA*l.S+321) )1*51.75: 
{Procedimento que calcula o segundo coeficiente viria! do gás em estudo} 
if T2 = 30 then {inicia o cálculo de B se a T final do banho for 30"C} 
begin 
T := T + 273.15: 
if lado = 2 then 
h:= 1: 
{transforma a temperatura de ·c para Kelvin } 
{cálculo de B quando CH4 está do lado variável} 
{do sistema experimental ) 
for j := 1 to 3 do begin 
for f := 1 to 4 do begin 
for g := 1 to 6 do begin 





( ( (338.9~~2+0.5027*1!21*{ (R*TI/P + 
BE25[g] ))/(338.9--2 + 0.502-'Hl) 1: 
~EDJ := O:i:=l: B~EDJ := 0: 
for i := 1 to 72 do begin 
\1ED3 .- \IED3 + BETJO[i]: 
end: 
m1ED3: = \IED3/- 2: 
if lado= 1 then {cálculo de B quando CH-t c_stfi du lado 




h : = I: 
for j:= I to 3 do begin 
for f := I to 4 do begin 
for g := 1 to 6 do begin 
BETJO[h] := BE25[g] + BRJO[f) + (R*T)/P -




( ((338.97-2 + 0.5027•H21*((R*T)/P + 
BR25[j]))/(338.9772 + 0.5027*H1)): 
MED3 := O:i:=1; BMED3 :=O; 
for i := I to 72 do begin 
MED3 := MED3 + BET30[i]; 
end; 
BMED3 := MED3/72; 
if T2 = 50 then {inicia o cálculo de B se a T final for 50°C} 
begin 
T := T + 273.15: 
if lado = 2 then 
{transforma a temperatura de oc para Kelvin } 
{cálculo de B quando CH4 está do lado variável} 
{do sistema experimental } 
h:= 1: 
for j := 1 to 4 do begin 
for f := 1 to 2 do begin 
for g := 1 to 3 do begin 
BET50(h] := BR50[f] - BRJO[j 
(((339.0285+0.50 
BEJO[g]))/1339.0 




MED5 : = O: i:= 1 : BC>1ED5 : = O: 
for i := 1 to 24 do begin 
MED5 := MED5 + BETSO[i]: 
end: 
BMED5 := MED5/24: 
- ( R*T I /P + 
7*H2)*( (R*TI/P + 
85 + 0.5027*H1)): 
if lado = 1 then {cálculo de B quando CH4 está do lado constante} 
{do sistema experimental } 
h : = 1: 
for j:= I to 4 do begin 
for f := 1 to 2 do begin 
for g := 1 to 3 do begin 





(( (339.0285 + 0.5027*H2)*((R*T)/P + 
BRJO[j]))/(339.0285 + 0.5027*H1)): 
MED5 := O:i:=1: B:·1ED5 .- 0: 
for i to 2-+ do begin 
:= \lEDS + BFTSO[ i]: 
encl: 
B>!ED5 . - 1-1ED5/24: 
end; 
{****Procedimento que compara os resultados dos coeficientes*********} 
{••••calculados com os valores fornecidos pela literatura e fornece**) 
{****o desvio em porcentagem entre esses valores*********************} 
if T2 = 30 then begin 
k . - 1: 
h : = 1 ; 
i : = 1 ; 
for h:= 1 to 7 2 do begin 
SO~!A: =O: 
for i := 1 to 3 elo begin 
DESJ[k] := ((BET30[h]-BE30[i])/BE30[i])"l00: 
SOMA:= SOMA+ DESJ[k]; 
k:=k+1: 
encl: 
\1ED03 [h] : = SO\!A/3: 
end; 
j := 1: MED :=O: DES\!ED .- 0: 
for j .- 1 to 216 do begin 
MED := MED + DES3[j]: 
encl: 
DESMED := \IED/216: 
end: 
if T2 = 50 then begin 
k := 1; h:=1; 1 .- 1: 
for h := 1 to 24 elo begin 
SO\!A: =O: 
for i .- I to 5 elo begin 
DES5[k] := ((BET50[h]-BE50[i]J/BE50[i]J*IOO: 
SOMA:= SOMA+ DES5[k]: 
k := k + 1: 
encl: 
MED05[h] := SOMA/5: 
encl: 
j := 1: MED := 0: DESMED .- 0: 
for j .- 1 to 120 elo beein 
MED := MED + DESS[j]: 
end: 
DESMED .- MED/120: 
end: 
encl: 
{***~Procedimento que apresenta os resultados calculados na tela* 8 **} 




{calculados elo segundo coef. viria! do CH4 } 
g o t o x y ( _, ~ 2 l :''~-'r i t ·-
('Resultados dos Coef. \'iriais Calculados p/ UH a T2- BLT2 ícrr.J/mol)'); 
gotoxyí 4. 3) :wri te 
(' Temperatura (1-:e!Yin). Altura lcm). Pressiio (mmllgl e Gás de Ref: :12': 
gotoxv( 12,4) :write 
(' Tl = ',T1+2~3.15:3:2." H1 = '.hl:2:4); 
gotoxy(l2.5):write 
(' T2 = '.12+273.15:3:2.' H2 = '.h2:2:4. 
Pressão= '.P:3:2); gotoxy(2,4): 
gotoxy(2.71:writeln 
( ' C0~1B l XAÇ AO BRTl BRT2 BET 1 BET 2' ) : 
writeln; 





for j := 1 to 3 do begin 
for f := 1 to 4 do begin 
for g := 1 to 6 do begin 
wr i te 1 n ( ' ! • m: 2 • ' 









' . BET 3 O [h] : 3 : 2 ) : 
writeln(' Valor Médio dos Coeficientes Viriais Calculados: 
BMED3:3:2.' cm3/mol' ); 
gotoxy(23.23}:write(' Aperte uma tecla para continuar'): 
repeat until keypressed: 
end: 





for j := 1 to 4 do begin 
for f := 1 to 2 do begin 











~ . BET .5O h] : 3: 2 ) : 
writeln{' Valor ~lédio dos Coeficientes Viriais Calculados: 
B\.·lED5:3:2.' cm3/mol'); 
gotoxy{23.22);writeln(' Aperte uma tecla para continuar'): 
end: 
repeat until keypre~sccl; 
cnd: 
{ ·-·····*~***+****~~***~****~***********************~*****~***~**-~~***) -'1"• "1- ' ' ' •p ' ' • 'i" ' > ' - -,• • ••• • ' ''' •' • • ' • • • < < < • ,. < ' < <' <' > o ,- ,. , ,• .• ,. , o 1· < , ,. •> • , _-,. T • < < 
PROCEDCRE RESUDES: {procedimento que apresenta na tela os resultados} 





(' Cálculo do Desvio dos Resultados Experimentais p/ B do CH4'); 
gotoxy(4.3);write 
(' Temperatura (Kelvin). Altura (em), Pressão (mmHg) e Gás de Ref: 
gotoxy( 12.4) ;wri te 
(' T1 = '.T1+273.15:3:2,' H1 =' h1·~·4)· . . -. ' 
gotoxyl12,5):write 
( ' T2 = ' . T2+ 2 7 3. 15: 3: 2. ' H2 = ' , h2: 2:4, 
Pressão= ',P:3:2); 
if T2 = 30 then 
begin 
h:=1: k := 1: J := 1: f := 1: g:= 1: m:=1: i:=1: 
for j := 1 to 3 do begin 
for f := 1 to 4 do begin 
for g := 1 to 6 do begin 
gotoxy(7,8);write 
(m:2.') BRT1: '.BR25[j] :3:2.. . . 'BRT2: '.BP30 
[f] : 3 : 2. ' ... BET 1 : .. BE 2 5 [ g] : 3 : 2 ) : 
go t oxy ( 4, 1 O) : wr i te 
(' 1- BET2(expl 
· = [(l-2l/2]xlOO'J: 
w in d ow ( 4 , 11 • 6 5 . 1 7 ) : 
1 : = 1 : 
gotoxy(1.1): 
for I := 1 to 3 do begin 
writeln 
'- B ET 2 ( I i t l 
( . 





3- DES\'101 ';.)'. 
' , BE30 [I ] : 3: 2. 
N2 ~ ) ~ 
write('Desvio médio da combinaçao ·.m:2.": 
delay(JOOO): 
' • !v! EDO 3 [ i ] : 3 : .? • . .-... 
i : = i 
window 
h := h 
+ 1: 
(1.1.80,25): 
+ 1 : 
m := 
end: 




w r :i t e l n ( ~ V a 1 o r \f é d i o do s De s Y i o s C a l cu l a do s : ' . DE S ~,;E D : 3 : 2 . ' <r;. • ) ; 
gotoxy(.?3,23):~ritel · Aperte uma tecla para continuar · ): 
repeat until keypre,,ed: 
end: 
íf T2 = 50 then 
begin 
h:=1: k .- 1: J := 1: f:= 1: g:= 1: m .- 1; i .- l: 
for j := 1 to 4 do bcgín 
for f .- 1 to 2 do begin 
for g := 1 to 3 do begin 
gotoxy( 7, 7 J :wri te 
( m: 2, ' l BRT 1: ' • BR30 [ j) : 3: 2. ' ' . 'BRT2: ' . BRS O 
[f):3:2,' ','BETl: '.BE30[g):3:2); 
gotoxy(4.9);write 
(' 1- BET21exp) ~- BET2(lit) 3- DESVIO(%)', 
= [(1-2)/2)x100'); 
window (4,11,65,19); 
I : = 1 ; 
gotoxy(1,1): 







wri teln: gotoxy( 13, n: 
write( 'Des,·io médio da combinaçao ',m:2.': 
clelay( 1000): 
window(l.l,S0.25): 
l . - i + 1 ; 
h . - h + 1 : 






writeln( 'Valor ~l<':clio dos Desvios Calculados: '.DES:C!ED:3:2.' %' l: 
gotoxy(23.23):write(' Aperte uma tecla para continuar • ): 









writeln('1rnpriminclo ... '): 
\\Titeln 
(1st.' Resul taclos Experimentais elo ~o Coe f. Viria! do ~letano - BE'. 
·- (cm3/mol)'): 
writeln 
(1st.' Temperatura (Kelvín). Altura I em), Pressao lmmHgl e Gás ele Ref: ~2· 
writeln(lst,' ); 
~~:ritclnlht.'Tl = ·.Tl+~~J.J5:.ô:~.· T2 = ·.T2+2~J.JS:J:2. 
Hl = ·.hl:1:4.' H2 = '.h2:J:4.' Pressiio = '.P:3:2): 
wr i te 1 n I 1st • ' ) : 
end: 
{**************************************************************************} 
PROCEDURE IMPRIME: {procedimento que permite imprimir o& resultados} 
b<:gin 
coringa: 
wr i te 1 n ( 1st • ' ' ) : 
writeln 
(1st,' COMBINAÇÃO 
writeln( 1st,' '); 




for j := 1 to 3 do begin 
for f := 1 to 4 do begin 
for g := 1 to 6 do begin 
BRT2 
~ . m: 2. ~ wri te1n( lst. · 








. ) : 
BETl BET2' ) 
',BR25[j] :3:2.' 
',BET30[h]: 3:2): 
wr i te l n I l s t • 
wr i te l n I l s t. Valor ~édio dos Coeficientes \"iriais Calculadt 
• B:.1ED J : 3 : 1 . 
end: 




for j := 1 to 4 elo begin 
for f:= 1 to 2 elo begin 
for g := 1 to 3 do begin 
wr i te l n ( l s t • • · . m: 2. ' 
.BR50[ f]: 3:2.' '.BEJO[g): 3:2,' 
h:=h+l: 





' . BR3 O [ j ] : 3 : 2 .. 
'.BETSO[h]: 3:2): 
\':r 1 t v l n ( l s l . ~alar Médio elos Coeficientes ~iriais Calculael• 
R~<:=:D5: 3:2. · cmJ/mol'}: 
end: 
{**********************************************************t******~*} 
PROCEDURE I~PRIDESV; {procedimento para imprimir tabelas com os desvios dos} 




if T2 = 30 then 
begin 
h:=1; k := 1; j := 1: f := 1; g:= 1; m:=1; i:=1; 
for j := 1 to 3 do begin 
for f := 1 to 4 do begin 
for g := 1 to 6 do begin 
writeln(lst,m:2,') BRT1: ',BR25[j):3:2,' ','BRT2: ',BRJO 
[f):3:2,' ','BET1: ',BE25[g):3:2); 
writeln(lst,' '); 
writeln 
(1st,' 1- BET2(exp) 2- BET2(lit) 3- DESVIO(%)', 
' = [(1-2)/2)x100'); 
writeln(1st,' '); 
1 : = 1 ; 
for I := 1 to 3 do begín 





wr i te 1 n ( 1st . ' ' ) ; wr i te ( 1st . 
' Desvio médio da combinação' .m:2. ·: 
MED03 [ i ] : 3 : 2 . ' ;~' ) : 
i.-i+1: 
h:=h+l: 
m := m + 1; 
wr i te 1 n ( I s t . ' ' ) ; 
writeln(lst,' '1: 




wr i te 1 n ( 1st , ' ' ) ; 
writeln(1st.'Valor \lédio dos Des,·ios Calculados: '.DES~1ED:3:2J: 
end; 
if T2 = 50 then 
begin 
h:=l: k := 1: j := 1: f := 1: g:= 1: m :=1; 1 .- 1: 
for j := 1 to 4 do begin 
for f := 1 to 2 do begin 
for g := 1 to 3 do begin 
\Ui te 1 n ( 1st , m: 2 . ' ) BRT 1 : ' . BR 3 O [ j ] : 3 : 2 .. ~. 'BRT2: .• BR.50 
[f]:3:2,' ','BET1: ',BE30[g]:3:2): 
wr i te 1 n ( 1st. · ' I ; 
writeln 
(Jst,' 1- BET2(exp) '- BET2(litl 3 - DE S \' I O ( ··: ) .. 
' = [(1-2)/2]x100' ): 
writeln(lst.' '): 
end~ 
• - 1 • 
• - .i. 






wr i te l n ( l s t, ' ' ) : wr i te ( 1st . 
Desvio médio da combinação' .m:2,': 
~~ EDO 5 [ i ] : 3 : 2 . . :0 ' J : 
i.-i+1; 
h:=h+1: 
m := m + 1; 
writeln(lst,' '); 
wr i te 1 n ( 1 s t , ' ' ) : 




\H i t e 1 n ( l s t . ' ' ) : 
writeln(lst.'Valor Médio dos Des\·ios Calculados: '.DES,1ED:3:2); 
end: 
{******************************************~=****************************} 





if T2 = 30 then 
begin 
writeln( lst. · Valor Experimental Médio do Segundo Coeficiente Viria!: 
B\lED3: 3: 2. ' cm3/mo 1' ) : 
wri teln( 1st.· · l :wri teln( 1st.' 'l; 
wri teln( 1st. 
• Combinação BRTl BRT2 BET1 Desvio \lédio (?O)·): 
wr i te 1 n ( l s t . ' ' ) : 
h:=1: k := 1: j .- 1; f := 1: g:= 1; m:=1; i:=1: 
for j := 1 to 3 do begin 
for f := 1 to 4 do begin 
for g := 1 to 6 do begin 
' , m: 2. ~ wr i te 1 n ( l s t , • 
BRJ O [f] : 3 : 2, ' 
i.-i+1: 
'~BE25[g] :3:2!. 






') :writeln( lst.' '): 
'.BR25[j]:3:2.' 
' , MEDOJ [i] : 3: 2) : 
Média Final dos Desvios (média das combihaçóes): 
DESMED:2:2 .. ~· ): 
end: 
if T2 = 50 then 
begin 
writeln( 1st,' Valor Experimental C.1édio 
BMED5:3:2,' cm3/mol'); 
do Segundo Coeficiente Viria!: 
wr i te 1 n ( 1st , ' ' ) ; wr i te 1 n ( 1st , ' ' ) ; 
wr i te 1 n ( 1 s t , 
Combinação 
wr i te 1 n ( 1st , ' ' ) ; 
BRTl BRT2 BET1 
h:=1; k := 1: j .- 1; f:= 1: g:= 1; m:=1; 
for j := 1 to 4 do begin 
for f := 1 to 2 do be.gin 
for g := 1 to 3 do begin 
i : = 1 : 
Desvio Médio (%)'): 
wri teln( lst,' 
BR5 O [f) : 3: 2, ' 
1.-i+l: 
m:=m+l: 
' , m: 2, ' 
' , BE 3 O [ g) : 3 : 2, ' 




wr i te l n ( 1 s t . ' ' ) : 
wr i te 1 n ( 1 s t , 
' , MEDO 5 [ i ] : 3 : 2 ) ; 




{x'"*••~*"*"x'••~••x·•·•~•~•• 4 •x·•x·•••~·~~~x·•~x·x··~~·•••x··~~~~•x·~-··~-~~~*x~~x·.~·x·~·*?,'x'} ,. >r-. ,. ... ,. ''f- ..,. ,. -:-"' ... "',. • "',. .... ~- "',. .... .,. ~- ... ' •;· • ,. "' ... .-; ..,. '• ._, '" ..... -:-- , •.• ,. ? ... >:· .... '•' • .-;- .... , •• , '•' ..... -~ "',. ., .• ,. '·' '•' ·. ,• .-;- . !- .• "!- .· '" . 
PROCEDURE TELA2: {tela quer permite optar pelo próximo passo do programa} 










gorroxy(10.3):write('ESCOLHA DlA DAS OPÇOES ABAIXO DIGITA:\DO 0'. 
'XúMERO CORRESPOXDE:\TE'): 
gotoxy(26,5):write('(em seguida aperte <E:\TER>)'l; 
gotoxy(3,8); 
write 
('[1) Apresenta na tela os valores dos coeficientes experimentais calculados 
gotoxy( 3, 10): 
write 
( '[2] Apresenta na tela os desvios entre dados experimentais e da literatura 
gotoxy( 3, 12): 
write 
( '[3] Imprime resultados dos coeficientes experimentais calculados'); 
gotoxy( 3,14): 
write 
("[.+)Imprime resultados dos desvios calculado~'): 
gotoxy( 3, 16); 
write 
( '[5) Imprime os valores médios de B e do desvios'); 
gotoxy(3,18);write('[6) Entra com novos dados'): 
gotoxy{3,20);write('[7) Saída para o DOS'); 
go t oxy ( 3 5 , 2 2) ; wr i te ( 'Opçao: ' ) ; w i ndow ( 4 2, 21 , 4 3, 23) ; 
read(i); 
window(1,1,80,25); 
case i of 
1: begin result ; 
2: begin resudes; 
3: begin imprime; 
4: begin impridesv; 
5: begin prnmedia; 
6: begin tela!; 
7: fim := true; 
end: 
end (*case*); 























Resultados Experimentais do 2" Coef. Viria! do Metano~ BE- (cml/mol) 
Temperatura (Kelvin), Altura (em), Pressão (mmHg) e Gás de Ref: N2 
T1 = 303.15 T2 = 323.15 H1 = 2.5000 H2 = 2.3908 Pressão = 610.27 
COMBINAÇÃO BRT1 BRT2 BETl BET2 
1 -4.05 -0.25 -38.20 -29.40 
2 -4.05 -0.25 -40.40 -31. 60 
3 -4.05 -0.25 -40.91 -32.11 
4 -4.05 -0.56 -38.20 -29.71 
5 -4.05 -0.56 -40.40 -31.91 
6 -4.05 -0.56 -40.91 -32.42 
4 . 1 1 -0.25 -33.20 -29.34 
8 -4. 1 1 -0.25 -40.40 -31.54 
9 -4.11 -0.25 -40.91 -31.05 
10 -4. 1 1 -0.56 -38.20 -29.65 
11 -4. 11 -0.56 -40.40 31.35 
12 -4. 11 -0.56 -40.91 -32.36 
13 -4. 17 -0.25 -33.20 -29.28 
14 -4. 1 ":' -0.25 -40.40 -31.48 
15 -4. 1 7 -0.25 -40.91 -31.99 
16 -4.1 7 -0.56 -38.20 -29.59 
17 -4. 1 7 -0.56 -40.40 -31.79 
13 -4.1" -0.56 -40.91 -32.30 
19 -4.23 -0.25 -33.20 -29.22 
20 -4.13 -0.25 -40.40 -31.42 
21 -4.23 -0.25 -40.91 -31.93 
~0 ' ~o 
--t. --...~1 -0.56 -38.20 -29.53 
'' 
- _, 
-4.23 -0.56 -40.40 -3 1 . 73 
24 -4.23 -0.56 -40.91 -32.24 
Valor ~1 éd i o dos Coeficientes Viriais Calculc:dos: -31. 1 1 cm3/mol 
Resultados Experimentais do 2" Coef. Viria! do Metano- BE- (cm3/mol) 
Temperatura (Kelvin), Altura (em), Pressão (mmHg) e Gás de Ref: N2 
TI = 303.15 T2 = 323.15 H! = 2.5000 H2 = 2.3908 Pressão = 610.27 

































-4. 11 -0.25 
-4. 11 
-0.25 
-4 . 1 I -0.25 
-4. li -0.56 
-4. li -0.56 
-4. 11 -0.56 
-4. I~ 
-0.25 
-4. I 7 -0.25 
-4.17 -0.25 




































Média Final dos Desvios !média das combinaç6es): -3.26 ~ 
!-'c--'ult<_tdos L:\l't.:rimcntai..._, de 2" Cllt.'f. \·iria! (io :.:ctdnO- Fí'- (c,rL-,/n:cll) 
Temperatura ít-.:el,-in). Altura (em). Pressüo (mmHg) e Gtis de Rc-: ::2 
T1 = 303.15 T2 = 323.15 Hl = 2.5000 H2 = 2.3908 Pressiio = 610.2" 
I ) BRT1: -4.05 BRT2: -0.25 BETI: -38.20 
1- BET2(exp) 2- BET2(lit) 3- DESVIO(%) = [(1-2)/2]x!OO 
-29.40 -32.22 -8.74 
-29.40 -33.46 -12.12 
-29.40 -34.23 -14.10 
-29.40 -34.58 -14.97 
-29.40 -35.20 -16.47 
Desvio médio da combinação 1: -13.28% 
2) BRTl: -4.05 BRT2: -0.25 





-31. 60 -35.20 
BET1: -40.40 






Desvio médio da combinaçiio 2: -6.79 ~ 





















Desvio médjo da· combinação 3: 
4J BRT1: -4.05 BRT2: -0.56 BET1: -38.20 
1- BET2(exp) 2- BET2(lit) 3- DESVIO(%) = [(1-2)/2]x100 
-29.-1 -32.22 -7.78 
-29.-1 -33.46 -11. 20 
-29.-1 -34.23 -13.19 
-29.71 -34.58 -14.07 
-35.20 -15.59 
Desvio médio da combinaçiio 4: -12.37 :õ 
5) BRTl: -4.0S BRT2: -0.56 BETl: -40.40 
1- BET21exp) 2- BEL?Ilit) 3- DESVIO(%)= [(1-2)/2]x100 
-31.91 -0.95 
-31.9] -33.46 -4.62 
-i 1 ' q 1 -i..! . ')i -h '7~ 
-Jl.91 -34.58 
-31.91 -35.20 
Desvio médio da combinação 5: -5.38 ~. 





























BRT2: -0.56 BET1: -40.91 
2- BET2 ( I i t ) 3- DESVIO(%) = [ ( 1-2 )/2]x100 
-32.22 0.63 




médio da combinação 6: -4.37 % 
BRT2: -0.25 BET1: -38.20 






médio da combinaçao - : -13.46 ·~ 
' 
,-.;. 
BRT2: -0.25 BET1: -40.40 
2- BET2 ( i i t) 3- DES\~Tn(é'":-\- r;,_'!\/:'1Y1()0 
-32.22 
-33.-l.f; =: - 1 
-1(1.JCj 
BfT1: -40.91 






Desvio médio da combinaçao 9: -5.-!6% 
10) BRTl: -4.11 BRT2: -0.56 BETl: -33.20 
1- BET2!expl 2- BET2\Iit) 3- DESVIO(''.;) = [ ( 1-21/2]xJOO 
-29.6 -32.22 -~.9-
-33 . .:1.() 
-11.38 
-34.23 -13. r 
-29.65 -35.20 
Desvio médio da combinaçüo!O: -12.54 ~ 








1 2 ) BRT1: -4. 11 














Des\· i o 







BRT2: -0.56 BETl: -40.40 






médio da combinaçüo11: -6.05 % 
BRT2: -0.56 BET 1: -40.91 






médio da combinaçüo12: -4.55 ~ /(< 
BRT2: -0.25 BET1: -38.20 
~- BET2(lit) ' DES\'I O (co;. l [(l-2)/2]x100 ,_ 
-
_1'1 '11 





médio da combinaçl:iol3: -]3.63 ·-::-
BRT2: -0.25 BETl: -40.40 
0











Des~io médio da combinação!4: --. 1 s o:.. 
15) BRT 1 : -4. 1- BRT2: -0.2~ B[-::-1: -40.91 
1- BET2{exp) -,_ BET2(1itl _,_ DL:'.\'10('-.) = [(l-21/2lxl00 
-31.99 -3:: . .:.: -o.-o 
-3]. 99 --t.JS 
-31. 99 -3-+.23 -6.53 
-n. 99 -34.58 -- • ..;.s 
_-:;;:::; >() 
- (J 1 1 
Desvio 














-31. 7 9 
Desvio 








médio da combinaçiiol5: -5.64 '" 
" 
BRT2: -0.56 BET1: -38.20 






médio da combinaçiio16: -12.72 w .. 
BRT2: -0.56 . BET1: -40.40 
2- BET2(lit) 1- DESVIO(%) = [(1-2)/2]x100 
-32.22 -1 + 3 2 
-33.46 -4.98 
-34.23 -7. 12 
-34.58 S.06 
-35.20 -9.68 
médio ela combinaçao17: -6.23 •r -.:. 
BRT2: -0.56 BETl: -40.91 











Desvio médio da combinaçiio18: -4.-:-3 ·-:r;_. 
19) BRTl: -4.23 BRT2: -0.25 BET1: -38.20 
1- BET2(expl 2- BET2(lit) 3- DESVIO(/::.) = [ ( 1-2 )/2]x100 
-29.22 -32.22 -9.30 
-29.22 -33.46 -12.66 
-29.22 -34.23 -14.63 
-29.22 -34.58 -15.49 
-29.22 -35.20 -16.98 
Desvio médio da combinaçao19: -13.81 '" 
20 l BRTl: -4. 23 BRT2: -0.25 BETl: -40.40 
1- BET2(expl 2- BET:' ( 1 i t ) 3- DE s \' I o ( ·~ ) = [ ( l - 2 ) I 2 l X 1 o o 
-31.42 -32.22 -2.4-
-31.42 -33.-+6 -6.09 
-31.42 -8.20 
-31.42 -3..+.53 -9. 1 3 
-.35.20 -10.-3 
Desvio médio da combinaç~to20: -7. 3:: ·~ 
211 BRT1: -4.23 BRT2: -0.25 BETI: -40.91 
1- BET2(exp) 2- BET2(lit) 3- DESVIO(%) = [(1-2)/2]x100 
-31.93 -32.22 -0.89 
-31.93 -33.46 -4.56 
-31.93 -34.23 -6.71 
-31.93 -34.58 -7.65 
-31.93 -35.20 -9.28 
Desvio médio da combinaçâo21: -5.82% 
22) BRTl: -4.23 BRT2: -0.56 BET1: -38.20 
1- BET2(exp) 2- BET2 ( 1 i t) 3- DESVIO(%) = [(1-2)/2]xl00 
-29.53 -32.22 -8.34 
-29.53 -33.46 -11.73 
-29.53 -34.23 -13.72 
-29.53 -34.58 -14.59 
-29.53 -35.20 -16.10 
Desvio médio da combinação22: -12.90 ·o;. 
23) BRTl: -4.23 BRT2: -0.56 BET1: -40.40 
1- BET::'(exp) ~- BET2(lit) 3- DESVIO(%) = [(1-2)/2]xl00 
-31.~3 -32.22 -1.51 
-31.:3 -33.46 -5. 16 
-31.-3 -34.23 -7.29 
-31.-3 -34.58 -3.23 
-31.13 -35 . .20 -9.85 
Des~io médio da combinação23: 








'- BET 2 ( 1 i t I 










-6. 7 6 
-8.40 
Desvio médio da combinação24: -4.90% 
\'alor Médio dos Desvios Calculados: -8.26 
ABSTRACT 
An eq uipment for measuring the second virial coefficients of 
gases has been projected, built and tested. The experimental method 
used is t~e relative method of changing temperature, with constant 
volume. 
The reference gas used in the experiments was nitrogen and the 
gas studi~d was methane. 
The d ata about second virial coefficient of methane were 
obtained ~t 303.15 K and 323.15 K, with pressures near the 
atmospheri c pressure. The results for the mentioned temperatures 
were - 33. 9 ± 1.5 cm9 /mol and - 32.3 ± 1.5 cm9 /mol, respectively. 
The results at 303.15 K have showed deviations of 17 to 26%, 
comparing with literature data. These values are due to leaks 
detected in the equipment. Fixing these leaks, the results of the 
second viria! coefficients at 323.15 K have showed deviations in 
the range of 1 to 10%. This range represents absolute deviations 
9 between O. 3 and 3.0 em /mal over the measured value. These values 
are within the range of tolerable errar for the experimental method 
applied. 
The results reached allow us to conclude that the equipment 
and the ex perimental method may be used in the determination of the 
second vir ial coefficient of gases. This equipment can also be used 
for measur ing the virial coefficient of gas mixtures. 
